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3- ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 
λ: Longitud de onda 
ACE: Acenaftileno. 
ACN: Acetonitrilo. 
ADN: Ácido desoxirribonucleico. 
AIBN: 2,2'-azobis (2-metilpropionitrilo). 
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AM: Azul de metileno. 
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DCM: Diclorometano. 
DLS: Dispersión dinámica de luz (Dynamic Light Scattering). 
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FT-IR: Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. 
GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). 
HPAs: Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos. 
HPLC: Cromatografía líquida de alta eficacia (High Performance Liquid Chromatography). 
HPLC-FD: Cromatografía líquida de alta eficacia acoplada a un detector de fluorescencia. 
H-: Interacciones hidrógeno no polar-. 
Hp-: Interacciones hidrógeno polar-. 
IUPAC: Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (International Union of Pure and Applied 
Chemistry). 




MCR-ALS: Resolución multivariada de curvas asistida por cuadrados mínimos alternantes 
(Multivariate Curve Resolution-Alternating Least Squares). 
MEEF: Matriz de excitación y emisión de fluorescencia. 
Mn: Promedio en número (Mean number). 
MSR: Metodología de Superficie de Respuesta (response-surface mothodology). 
Mw: Promedio en peso (Mean weight). 
PARAFAC: Análisis paralelo de factores (Parallel Factor Analysis). 
PET: Polietilenterftalato. 
Pir: Pireno. 
PM: Peso molecular. 
PPS: Poli(estireno sulfonato) de sodio. 
RMN: Resonancia Magnética Nuclear. 
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SEM: Microscopía electrónica de barrido (Scanning Electron Microscopy). 
TEMPO: (2, 2, 6, 6-tetrametilpiperidin-1-il)oxil. 
Tol: Tolueno. 
UV: Ultravioleta. 
VBA: Cloruro de vinilbenciltrietilamonio. 
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VBT:VPS 1:4: Copolímero de proporción de monómeros definida, 1 a 4. 
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VBT:VPS 1:16: Copolímero de proporción de monómeros definida, 1 a 16. 
VBT:VPS 1:32: Copolímero de proporción de monómeros definida, 1 a 32. 
VBT-b-VPS: Copolímero en bloque. Formado por un bloque de poli VBT y otro bloque de poli VPS. 
Vis: Visible. 
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En la actualidad nadie discute el hecho de que todos los procesos que se llevan a cabo 
para diseñar y preparar compuestos químicos deberían contemplar el impacto social y 
medioambiental tanto de la síntesis del producto en sí como de sus posibles desechos. Esto 
implica trabajar bajo los principios de la Química Verde: evitar la formación de desechos 
contaminantes y propiciar la economía de tiempo y recursos. Bajo esta filosofía, surge la necesidad 
de desarrollar tecnologías analíticas que cumplan con los requisitos necesarios para considerarlas 
herramientas sustentables. Específicamente, desarrollar metodologías para la detección y 
determinación de contaminantes, a niveles de trazas, en un recurso tan primordial para la vida 
como el agua.  
Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) se encuentran entre los principales 
contaminantes orgánicos persistentes en el agua. Los problemas que se enfrentan cuando se los 
quiere determinar son los niveles de concentración muy bajos; y la selectividad necesaria dado 
que estos compuestos son estructuralmente similares y suelen encontrarse varios en una misma 
muestra. Los métodos de referencia para su detección utilizan estrategias analíticas que no 
presentan las características deseadas para ser considerados sustentables. Sin embargo, la 
espectroscopía de fluorescencia molecular sensibilizada por sensores fluorescentes sí puede ser 
considerada como tal. La principal ventaja que presenta esta técnica, rápida y simple, es la mejora 
en la sensibilidad. La clave de estos métodos luminiscentes es lograr una adecuada inmovilización 
del analito para facilitar su emisión fluorescente. En relación a este punto es importante 
mencionar el uso de biopolímeros solubles en agua como agentes estructurantes que dan rigidez a 
las moléculas de analito. Precisamente, los copolímeros bioinspirados hidrosoluble que contengan 
timina en su estructura pueden interactuar con los HPAs y, por tanto, utilizarse como sondas y 
agentes estructurantes en sensores ópticos para la determinación de estos contaminantes. 
Para desarrollar un sensor químico el primer paso consistió en sintetizar el biopolímero a 
utilizar como sonda. Luego, estudiar la afinidad que demostraron tener estos copolímeros por el 
benzo(a)pireno (BaP) (uno de los HPAs más persistentes en el agua y dañinos); y su utilización para 
exaltar la luminiscencia nativa de este contaminante. El conocimiento adquirido de la interacción 
copolímero-BaP se aplicó para el desarrollo de un método analítico simple basado en la mejora de 
la fluorescencia de dos contaminantes (BaP y Pireno) en simultáneo. El siguiente paso: explorar la 
utilización de micelas de copolímeros como agentes estructurantes. Finalmente, para avanzar en 




el desarrollo del sensor como un dispositivo portátil. Se trasladó el sistema de investigación a una 
superficie sólida, en la cual el copolímero sea capaz de adherirse para luego inmovilizar y 
cuantificar los contaminantes.  
Al analizar la interacción entre diferentes tipos de copolímeros y el BaP, se observó que el 
copolímero influye en la fluorescencia nativa del BaP, disminuyendo la exaltación de fluorescencia 
a medida que disminuye el porcentaje de timina en el copolímero. A partir de dos métodos 
analíticos (espectroscopia de fluorescencia y microscopía electrónica de barrido) se pudo 
corroborar la existencia de una interacción no covalente entre el copolímero y el BaP; que 
mediante un modelado teórico se racionalizó encontrando una interacción del tipo Hidrógeno 
polar- entre un átomo de hidrógeno de un resto de timina y un anillo del BaP. 
Se desarrolló un nuevo método analítico que combina espectroscopia de fluorescencia 
sensibilizada y análisis multivariado, en el cual, el copolímero mejora la señal de fluorescencia de 
dos contaminantes haciendo posible cuantificarlos de manera confiable a niveles menores que los 
requeridos. La selectividad analítica se logró utilizando un algoritmo para procesar datos de 
segundo orden de espectros de excitación y emisión de fluorescencia. El rendimiento del método 
desarrollado se probó contra el método de referencia; y al analizar qué metodología de trabajo se 
enmarca mejor en los lineamientos de la Química Verde, resultó que el desarrollado en la tesis se 
adecúa mejor. Se logró sintetizar un copolimero en bloque, caracterizarlo y formar soluciones 
micelares, con las cuales se hicieron pruebas de fluorescencia con el Pireno. Los resultados 
indicarían una posible encapsulación del pireno en la micela. 
Finalmente, al trasladar el sistema en estudio a un soporte sólido, fue posible utilizar dos 
enfoques analíticos que combinan fluorescencia en fase sólida con herramientas quimiométricas, 
para proporcionar información precisa sobre la inmovilización foto-inducida de los copolímeros, 
junto con la cinética de todas las especies involucradas. Estos enfoques utilizados cumplen con los 
requisitos del paradigma de la Química Verde.  
Los  resultados obtenidos muestran que es factible el uso de copolímeros bioinspirados a 
base de timina para el desarrollo de nuevas tecnologías sustentables (como sensores químicos) 
capaces de determinar con alta selectividad y sensibilidad contaminantes orgánicos en muestras 
de agua. 






Niño indio, si está s cansado, 
tú te acuestas sobre la Tierra, 
y lo mismo si está s alegre, 
hijo mío, juega con ella... 
 
Se oyen cosas maravillosas 
al tambor indio de la Tierra: 
se oye el fuego que sube y baja 
buscando el cielo, y no sosiega. 
Rueda y rueda, se oyen los ríos 
en cascadas que no se cuentan. 
Se oyen mugir los animales; 
se oye el hacha comer la selva. 
Se oyen sonar telares indios. 
Se oyen trillas, se oyen fiestas. 
 
Donde el indio lo está llamando, 
el tambor indio le contesta, 
y tañe cerca y tañe lejos, 
como el que huye y que regresa... 
 
Todo lo toma, todo lo carga 
el lomo santo de la Tierra: 
lo que camina, lo que duerme, 
lo que retoza y lo que pena; 
y lleva vivos y lleva muertos 
el tambor indio de la Tierra. 
 
Cuando muera, no llores, hijo: 
pecho a pecho ponte con ella 
y si sujetas los alientos 
como que todo o nada fueras, 
tú escucharás subir su brazo 
que me tenía y que me entrega 
y la madre que estaba rota 
tú la verás volver entera.
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5- INTRODUCCIÓN 
El desarrollo sostenible es aquel que permite el crecimiento económico y el uso de 
recursos naturales teniendo muy en cuenta el aspecto medioambiental y los sociales para que a 
largo plazo no se comprometa ni degrade la vida en el planeta y la calidad de vida de la especie 
humana. Esta conciencia de los costos humanos, naturales y del medioambiente del desarrollo y el 
progreso ha venido a modificar la actitud de despreocupación, o justificación, que imperó durante 
mucho tiempo [1]. Todos los procesos que se llevan a cabo para diseñar y preparar compuestos 
químicos deberían contemplar el impacto social y medioambiental tanto de la síntesis como del 
producto en sí y sus posibles desechos. En décadas pasadas se dieron a conocer numerosos 
desastres ambientales provocados por la liberación al aire, al agua y al suelo de sustancias 
químicas que producían efectos adversos sobre la salud humana y el medioambiente. Estos 
efectos adversos no se relacionaban con el uso para el cual dichas sustancias habían sido 
diseñadas, ni se habían previsto durante su diseño. Tales sucesos desencadenaron el surgimiento 
de la llamada “conciencia ecológica” [2]. 
Las regulaciones ambientales, en general, están destinadas a controlar la cantidad y la 
concentración final de las sustancias químicas liberadas al ambiente, y a medir los efectos 
involuntarios que podrían tener sobre los ecosistemas y la salud humana. Este enfoque 
ambientalista introduce modificaciones en el diseño tradicional de la industria, soluciones de final 
de tubería. Sin embargo, si lo que se busca es prevenir o minimizar la contaminación, debería 
trabajarse desde su origen y bajo las Reglas de las 3 R (Reducir, Reciclar, Reutilizar); tanto a escala 
industrial como en los laboratorios académicos o de investigación. Esto es lo que se denomina 
Química Verde [3] y supone un paso más allá de lo que sería el mero hecho de un correcto 
tratamiento de los residuos dañinos que puedan generarse: se trata de evitar la formación de 
desechos contaminantes y propiciar la economía de tiempo y recursos. Desde el enfoque de la 
Química Verde, el diseño de productos y procesos químicos debe llevarse a cabo de acuerdo a 
Doce Principios [3]: 
 Principio Nº 1: Prevención de Desechos. Es mejor prevenir la formación de desechos, más 
que tratarlos o eliminarlos una vez  generados. 
 Principio Nº 2: Economía de Átomos. Los métodos de síntesis deben diseñarse para 
maximizar la incorporación de todos los materiales usados en el proceso dentro del 
producto final. 
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 Principio Nº 3: Síntesis Menos Peligrosa. Cualquiera sea la práctica, las metodologías de 
síntesis deben diseñarse para usar o generar sustancias que posean baja o nula toxicidad 
para la salud humana y para el medioambiente. 
 Principio Nº 4: Sustancias Químicas Seguras. Los productos químicos deben diseñarse para 
que, preservando la eficacia de su función, presenten reducción en su toxicidad. 
 Principio Nº 5: Sustancias Auxiliares Seguras. El uso de sustancias auxiliares en un proceso 
de fabricación (solvente, agente de separación) debe eliminarse cuando sea posible, o 
éstas deben ser inocuas cuando deban utilizarse. 
 Principio Nº 6: Eficiencia Energética. Los requerimientos de energía deben ser reconocidos 
por su impacto ambiental y económico, y deben ser minimizados. 
 Principio Nº 7: Reactivos Renovables. Las materias primas o alimentaciones del proceso 
deben ser renovables en lugar de no renovables, cuando técnica y económicamente sea 
posible. 
 Principio Nº 8: Derivación Reducida. La derivación innecesaria (grupos de bloqueo, 
protección/desprotección, modificación temporaria por procesos físicos/químicos) debe 
evitarse siempre que sea posible. 
 Principio Nº 9: Catálisis. Se emplearán reactivos catalíticos (tan selectivos como sea 
posible), reutilizables en lo posible, en lugar de reactivos estequiométricos. 
 Principio Nº 10: Diseño por Degradación. Los productos químicos deben diseñarse de 
manera que al final de su vida útil, no sean persistentes en el medio ambiente y se 
degraden a productos inocuos. 
 Principio Nº 11: Análisis en Tiempo Real para Prevenir la Polución. Deben desarrollarse 
metodologías analíticas para permitir el monitoreo y el control en tiempo real sobre los 
procesos, antes de la formación de sustancias peligrosas.  
 Principio Nº 12: Minimización del Riesgo de Accidentes Químicos. Las sustancias y la forma 
en que se usan en un proceso químico deben elegirse para minimizar accidentes químicos 
potenciales, incluyendo derrames, explosiones y fuego. 
En el marco de esta nueva filosofía de trabajo, surge la necesidad de desarrollar nuevas 
tecnologías analíticas que cumplan con los requisitos necesarios para considerarlas herramientas 
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sustentables. Tradicionalmente, la química analítica desarrolla y aplica métodos e instrumentos 
para obtener información confiable sobre la composición y naturaleza de muestras. En la 
actualidad, esta disciplina enfrenta el gran desafío (entre otros) de desarrollar técnicas analíticas 
económicas y sustentables para la detección de manera sensible, precisa y selectiva de 
compuestos de interés (analitos) en muestras complejas.  
Conforme al concepto de Química Verde y sus doce principios introducidos por Anastas y 
Warner [3], la rama de la química que más contribuye al uso y generación de sustancias peligrosas 
es la síntesis orgánica. Por esta razón, la química orgánica ha dominado la Química Verde durante 
casi una década [4]. Como las métricas tradicionales de la Química Verde no se adaptan a la 
mayoría de los procesos analíticos, surgió la necesidad de desarrollar nuevas métricas que 
permitan evaluar los costos y beneficios de los procesos a utilizar. Galuszka y colaboradores han 
reportado una escala analítica, llamada Eco-Escala, para evaluar la ecología de la metodología 
analítica utilizada y compararla con los métodos de referencia; y así poder determinar qué 
metodología es la más ecológica para un determinado proceso. El método de medición se basa en 
asignar puntos de penalización a diferentes parámetros y pasos de un proceso analítico que se 
alejen de un “análisis verde ideal”, el cual se caracteriza por la eliminación o el uso mínimo de 
reactivos, el uso mínimo de energía y la no generación de residuos [4]. 
El objetivo principal del trabajo fue contribuir al avance de un sensor químico sustentable 
que, como resultado de su interacción con un analito, sea capaz de proporcionar información 
analítica útil en tiempo real en una muestra de agua contaminada. Para la construcción de este 
dispositivo, se trabajó en el marco de la química analítica verde, y se estudió la posibilidad de 
utilizar un biopolímero como sensor de contaminantes. 
Introducción   
 
Julieta Ledesma  5 
 
5.1 BIOPOLÍMEROS 
Los polímeros tienen un rol fundamental en la industria y la tecnología moderna. Existen 
polímeros naturales y sintéticos [5]. La aplicación cada vez mayor de los polímeros sintéticos ha 
generado inquietudes relacionadas con la salud humana y el medio ambiente. Las características 
de durabilidad y rigidez que hacen que estos materiales sean muy útiles, también aseguran su 
persistencia en el medio ambiente y dificultan su degradación [6]. Estos problemas centraron la 
atención en los llamados biopolímeros [7], que presentan ventajas para el medio ambiente y la 
salud humana. Tradicionalmente se llamó “biopolímero” al polímero sintetizado por sistemas 
biológicos, o al polímero sintetizado químicamente pero que deriva de precursores biológicos 
como aminoácidos, azúcares o grasas y aceites naturales. Actualmente se incluyen en la definición 
los polímeros sintetizados químicamente que imitan procesos que ocurren en la naturaleza. Éstos 
se indican habitualmente con el nombre de polímeros bioinspirados. La naturaleza es la mejor 
referencia para la Química Verde, dado que sintetiza abundantes materiales, bien diseñados, 
especialmente en lo que respecta a la economía de átomos y la utilización de la energía [8].  
Los polímeros son macromoléculas que se producen por la unión de moléculas pequeñas 
llamadas monómeros, que constituyen la unidad repetitiva del mismo. Cuando un solo tipo de 
monómero está presente, el polímero se denomina homopolímero. Cuando están presentes dos o 
más monómeros diferentes se tiene un copolímero y los monómeros que lo conforman se pueden 
ubicar en la cadena principal combinándose según diversos patrones, denominándose copolímero 
alternante, al azar, de injerto o en bloque. En la Figura 1 se esquematiza lo mencionado 
recientemente.  
Según la forma de las cadenas, Figura 2, los polímeros pueden ser clasificados como: 
 polímeros lineales, en los cuales los monómeros están unidos uno al otro en una sola 
dirección formando largas cadenas lineales;  
 polímeros ramificados, en los cuales existen cadenas laterales cortas que se unen a 
una cadena principal, la presencia de ramificaciones tiene efectos significativos en 
muchas propiedades físicas del polímero;  
 polímeros entrecruzados, los cuales presentan cadenas laterales pendientes que se 
unen a diferentes cadenas principales de moléculas poliméricas formando una red 
entrecruzada, el entrecruzamiento le proporciona al polímero propiedades diferentes; 
 polímeros estrella, varias cadenas poliméricas unidas a un centro común;  
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 y dendrímeros, cadenas que crecen a partir de otras cadenas en donde no existe una 
cadena principal [9].  
 
Figura 1. Ejemplo de polímeros según la unidad repetitiva. 
 
Figura 2. Clasificación de polímeros según la forma de las cadenas. 
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La reacción por la cual se sintetiza un polímero a partir de sus monómeros se denomina 
polimerización y según el mecanismo por el cual se unen los monómeros se pueden distinguir dos 
tipos: 
-Polimerización por Crecimiento en Etapas: existen cadenas en crecimiento que reaccionan 
entre sí para formar cadenas aún más largas, aplicable a cadenas de todos los tamaños, un 
monómero o dímero puede reaccionar del mismo modo que una cadena de cientos de unidades 
monoméricas.  
-Polimerización por Crecimiento de Cadena: los monómeros se adicionan al polímero de a 
uno por vez solo los monómeros pueden reaccionar con cadenas en crecimiento. En este tipo de 
polimerizaciones se definen tres etapas: iniciación, propagación y terminación. Según la naturaleza 
de las partículas reactivas propagadoras de la cadena se puede tener un proceso de polimerización 
por radicales libres o una polimerización catiónica o aniónica [10]. 
En las últimas décadas han surgido nuevas líneas de investigación centradas en el diseño 
de biopolímeros sintéticos que contengan bases de ácidos nucleicos. Éstos son atractivos debido a 
su capacidad para combinar las ventajas de los polímeros sintéticos con propiedades moleculares 
interesantes que se encuentran en la naturaleza [7]. En el ácido desoxirribonucleico (ADN), las 
bases heterocíclicas: timina, guanina, citosina y adenina, absorben luz en la región ultravioleta 
(UV) del espectro electromagnético. En 1941 se reportó por primera vez que el ADN puede ser 
dañado por exposición a radiaciones de este tipo [11-12]. Específicamente, cuando una timina es 
irradiada con luz UV (λ ~ 285 nm) experimenta una reacción de foto-ciclación 2π + 2π con otra 
timina adyacente en la misma hebra del ADN, conduciendo a la formación de un ciclobutano, un 
dímero de timina intrahebra [13-14]; esta reacción puede observarse en la Figura 3.  
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Figura 3. Dimerización foto-inducida de timinas adyacentes en una cadena de ADN [15]. 
Estos dímeros de pirimidina distorsionan en forma local la estructura de los apareamientos 
de bases del ADN interfiriendo en procesos como replicación y transcripción. Los mismos pueden 
volver a su forma monomérica mediante la foto-reactivación catalizada por enzimas que absorben 
luz, conocidas como DNA fotoliasas. Estas enzimas se hallan en muchos procariontes y eucariontes 
pero no en seres humanos [15]. En los individuos, este proceso se ha relacionado con el desarrollo 
de ciertas formas de cáncer de piel; aun así, la foto-actividad de la timina ha sido aprovechada con 
éxito por la comunidad médica en métodos de tratamiento de psoriasis basados en radiación UV 
[16]. Esta reacción, a su vez, puede revertirse mediante un proceso inducido por luz UV de menor 
longitud de onda (λ = 240 nm) produciendo la apertura del anillo de ciclobutano [17]. 
5.1.1 Monómero de VBT 
El monómero sintético de 1-(4-vinilbencil) timina (en adelante denominado, VBT), se 
diseñó específicamente para incorporar la foto-reactividad de esta base heterocíclica dentro de un 
sistema polimérico [18-23]. Como muestra la Figura 4, el monómero de VBT tiene una gran 
variedad de funcionalidades. El grupo vinilo del estireno es un sitio de polimerización. El anillo de 
benceno puede formar interacciones por apilamiento de bases, interacciones conocidas como π-
stacking. En el anillo de timina, los enlaces C=O y N–H, generan un grupo aceptor-donante-aceptor 
para enlaces de hidrógeno que permite la conjugación con sistemas complementarios; el doble 
enlace carbono-carbono funciona como sitio de foto-dimerización 2π + 2π. 
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Figura 4. Polifuncionalidad del monómero 1-(4-vinilbencil) timina (VBT). 
El homopolímero de VBT es insoluble en agua debido a las fuertes interacciones del tipo 
enlace de hidrógeno intermoleculares. Para sortear este inconveniente, y poder contar con un 
polímero soluble en agua y solventes más benévolos para el medio ambiente, se puede realizar 
una síntesis de un copolímero que incluya el monómero de VBT (con sus potenciales aplicaciones) 
y un monómero iónico [24]. De esta manera se obtiene copolímeros hidrosolubles que incluyen en 
su estructura la molécula de la timina con sus variadas funcionalidades. Un monómero aniónico 
útil y práctico para la copolimerización es el vinilfenilsulfonato de sodio (o VPS) representado en la 
Figura 5. 
 
Figura 5. Monómero vinilfenilsulfonato de sodio, VPS. 
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5.1.2 Copolímero de VBT-VPS 
La síntesis de copolímeros VBT-VPS se realiza mediante un proceso de polimerización por 
crecimiento de cadena mediante radicales libres. La relación entre la estructura molecular 
(distribución de pesos moleculares y composición química) y las propiedades físicas (foto-
reactividad y solubilidad) de estos polímeros quedan determinadas por las condiciones de síntesis. 
Por ejemplo, la relación entre el monómero de VBT y el monómero iónico tiene una influencia 
significativa en la solubilidad del copolímero. La ubicación de los diferentes monómeros en la 
cadena principal también influye en las características de estas macromoléculas que, según el 
diseño o patrón que sigan las unidades repetitivas, se pueden obtener varios tipos de copolímeros: 
copolímeros al azar o copolímeros en bloque [25]. Para formar copolímeros al azar o en bloque 
hay variaciones en el proceso de polimerización, principalmente, en la disponibilidad del sustrato a 
medida que crecen las cadenas por radicales libres. Sin embargo, es importante resaltar que en las 
dos macroestructuras se cuenta con ambos tipos de monómeros y las funcionalidades aportadas 
por la timina. En la Figura 6 se puede observar la reacción de foto-dimerización (inspirada en el 
proceso biológico de bases adyacentes de timina irradiadas por luz UV) de copolímeros con n 
unidades de VBT y m unidades de VPS.  
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Figura 6. Foto-entrecruzamiento, entre dos timinas, de cadenas de polímeros de VBT-VPS. 
Estos copolímeros combinan la foto-reactividad de la timina con la posibilidad de ajustar 
sus propiedades, lo que otorga versatilidad para un gran número de potenciales usos. En efecto, 
han surgido interesantes aplicaciones en una variedad de campos que van desde productos para el 
cuidado del cabello y esmalte para uñas [26], el diseño de superficies conductoras eléctricas [27] y 
de superficies antibacterianas [28], hasta sistemas de liberación controlada de drogas para uso 
farmacéutico y agrícola  y micelas capaces de encapsular materiales huéspedes [29]. 
Por otra parte, los enlaces que mantienen unidas las moléculas que conforman un 
polímero son idénticos a los de las moléculas sencillas, sin embargo, las propiedades de estas 
macromoléculas son distintas. Una característica de las sustancias poliméricas es que presentan 
pesos moleculares (PM) muy superiores si se los compara con otras sustancias de naturaleza no 
polimérica. Tanto los polímeros sintéticos como la mayoría de los naturales (a excepción de las 
proteínas) están formados por una mezcla de moléculas que han alcanzado diferentes grados de 
polimerización y, por lo tanto, tienen una distribución de PM en vez de un único PM para cada 
cadena [30]. En la Figura 7 se muestra una curva típica de distribución de PM. 
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Figura 7. Distribución típica de pesos moleculares en un polímero. 
Los valores medios más importantes utilizados para representar el PM de un polímero son 
el promedio en número, Mn (media aritmética): 




y el promedio en peso, Mw (media cuadrática): 




donde Ni representa el número de moles de la especie i de PM Mi. 
La relación Mw/Mn se utiliza frecuentemente como medida de la heterogeneidad de la 
distribución del PM de un polímero y se conoce como índice de polidispersidad (D). Esta relación 
es igual a la unidad para polímeros monodispersos, aumentando su valor a medida que la 
distribución se ensancha. El índice de polidispersidad suele tomar valores entre 1,5 y 3, aunque 
ocasionalmente puede alcanzar valores mayores dependiendo del tipo de polimerización [30]. 
Una de las técnicas más comunes para determinar el Mn y el Mw de un polímero es la 
cromatografía de exclusión por tamaño. En este método, los polímeros se separan en virtud de su 
volumen hidrodinámico. La técnica implica pasar una solución del polímero a través de una 
columna rellena con una fase sólida porosa, donde las moléculas pequeñas pueden acceder a los 
poros más fácilmente que las moléculas más grandes y, como consecuencia, las moléculas de 
mayor tamaño eluyen primero. La técnica no aporta valores absolutos, sino que brinda valores 
relativos, por lo tanto, requiere de una curva de calibración con una serie de polímeros de PM 
conocidos [31]. 
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5.2. SENSOR QUÍMICO PARA CONTAMINANTES EN AGUA BASADOS EN COPOLÍMEROS 
VBT-VPS 
Un sensor químico se define comúnmente como un dispositivo que, como resultado de su 
interacción química con un analito, es capaz de proporcionar información analítica útil [32]. 
Estrictamente hablando, un sensor es un dispositivo miniaturizado capaz de proporcionar 
información contínua en tiempo real y en línea sobre la presencia de analitos específicos en una 
muestra. La relevancia de aplicar sensores a las mediciones frente a los métodos tradicionales 
radica en las ventajas que ofrecen estos dispositivos, como la detección en línea, la 
miniaturización que permite mediciones en el sitio y una producción mínima de desechos, lo que 
contribuye a la Química Verde [33]. Por tanto, el desarrollo de este tipo de herramientas para 
análisis medioambientales sigue siendo un tema dinámico dentro del campo de los sensores, 
especialmente, cuando se quieren determinar contaminantes en muestras de agua. 
 El agua está vinculada esencialmente a la vida cotidiana y a nuestra posibilidad de 
supervivencia como seres humanos. Dentro de las principales fuentes de alteración de aguas y 
suelos se encuentran los efluentes y desechos de plantas industriales, ya que contienen, entre 
otros componentes, a los hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPAs). Los HPAs son moléculas 
que consisten en anillos aromáticos fusionados sin heteroátomos ni sustituyentes [34]. La 
solubilidad en agua de estos compuestos decrece al ir aumentando el PM y el tamaño de la 
molécula, con el consiguiente aumento del carácter lipofílico. Basados en sus fuentes de origen se 
pueden clasificar como biogénicos, pirogénicos o petrogénicos [34]. Las dos fuentes principales de 
generación de estos contaminantes al medioambiente surgen de la combustión incompleta de 
carbono contenido en combustibles fósiles para la producción de energía y de la combustión 
incompleta de desechos [35]. Otras fuentes de origen, que pueden causar niveles elevados de 
HPAs en algunos alimentos, se encuentran en ciertos procesos tecnológicos y procedimientos de 
cocción de alimentos [35]. Por lo tanto, la exposición del ser humano a estos contaminantes puede 
ocurrir no sólo a través del agua, sino también por medio de alimentos, aire y suelos 
contaminados [36]. 
Debido a que varios de estos compuestos han sido identificados como carcinógenos y 
mutagénicos [37, 38], y que la probabilidad de exposisión humana es alta, resulta necesario poder 
identificarlos y establecer métodos para su determinación y cuantificación, junto con la legislación 
correspondiente. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos prioriza a dieciséis HPAs 
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(Figura 8) como agentes contaminantes [39], destacando al benzo[a]pireno (BaP) como el más 
tóxico. La Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud establecieron una concentración 
máxima admisible para el BaP de 10 ng/L en agua para consumo humano [40]. Debido a la 
toxicidad  de estos compuestos se han establecido rigurosos métodos para la determinación 
precisa en diferentes tipos de muestras [41, 42].  
 
Figura 8. Estructuras de los 16 HPAs considerados como prioritarios por la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos. 
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El primer problema que se enfrenta cuando se quieren determinan los HPAs en muestras 
de agua natural son los niveles de concentración muy bajos, debido a su baja solubilidad en agua. 
Otro problema es la selectividad necesaria de la metodología dado que estos compuestos son 
estructuralmente similares y suelen encontrarse varios de ellos en una misma muestra [33]. 
Usualmente, las estrategias analíticas que se aplican incluyen técnicas cromatográficas 
combinadas con esquemas de detección específicos [43]. Sin embargo, estos métodos no 
presentan las características deseadas para ser una herramienta sustentable, ya que son 
relativamente caros, consumen mucho tiempo experimental e incluyen un pre-procesamiento de 
la muestra, como extracciones líquido-líquido o líquido-sólido [41, 42]. Además, estos 
procedimientos suelen utilizar grandes cantidades de solventes orgánicos nocivos para el 
medioambiente, como hexano o dicloromentano. En síntesis, los recursos empleados por la 
mayoría de los métodos informados en la literatura para alcanzar la sensibilidad exigida 
representan una desventaja para el diseño de controles rutinarios en laboratorios ambientales. 
Una técnica analítica sensible, selectiva, rápida y simple que ofrece ventajas en la 
determinación de contaminantes orgánicos en agua es la espectroscopía de fluorescencia 
molecular sensibilizada por sensores fluorescentes [44, 45]. La principal ventaja que presenta esta 
técnica es la mejora en la sensibilidad en varios órdenes de magnitud de los métodos estándar [33, 
46]. Un sensor fluorescente es un caso particular de sensor químico, que transforma cualquier 
información química cuantitativa o cualitativa en una señal fluorescente útil desde un punto de 
vista analítico [47, 48]. Existen una amplia variedad de sensores fluorescente para diversas 
aplicaciones y muchos de ellos disponibles comercialmente. Sin embargo, hay una necesidad de 
seguir desarrollando sensores que, además de mejorar las cifras de mérito analíticas de la 
metodología, tengan un impacto negativo bajo tanto para el operador como para el sistema 
ambiental en análisis. 
En los últimos años, las técnicas de espectroscopía fluorescente sensibilizada han utilizado 
principalmente dos tipos de sensores: sólido en polvo (partículas de tamaño pequeño dispersas 
finamente en una solución o bien en fase sólida); o membranas donde el analito en cuestión 
queda inmovilizado mediante algún proceso físico o químico [49]. Aunque la emisión de 
fluorescencia no presente cambios significativos al utilizar un soporte sólido o en solución, el 
rendimiento cuántico (relación entre número de fotones emitidos y número de fotones 
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absorbidos) tiende a ser mayor en un soporte sólido. Acoplando un analito potencialmente 
fluorescente sobre un sensor se limita su movilidad a un ambiente más rígido y se reduce la 
probabilidad de desactivación no radiante incrementando de esta manera la eficacia cuántica 
(factor directamente proporcional a la intensidad de fluorescencia). Por tanto, este tipo de 
espectroscopia presenta un interés analítico notable que permite mejorar el proceso de emisión 
fotofísico y generar datos multidimensionales (espectros de emisión, de excitación, tiempo de 
vida, polarización, y otras medidas en simultáneo) con alta resolución [50, 51].  
La clave, entonces, de los métodos espectroscópicos de fluorescencia sensibilizada es 
lograr una adecuada inmovilización del analito para facilitar su emisión fluorescente. Una de las 
técnicas de inmovilización más utilizadas es la retención del analito sobre una fase sólida a 
temperatura ambiente. Una vez que el analito es retenido, el fenómeno de fluorescencia se 
produce a partir de la superficie del sistema, dando como resultado una luminiscencia difusa 
debido a la dispersión múltiple por partículas en fase sólida. Una forma más simple de lograr la 
protección del analito es mezclarlo directamente con el sensor (como sólido en polvo) en la 
muestra. Dentro de esta posibilidad, se pueden mencionar el uso de micelas como agentes 
estructurantes y el uso de polímeros solubles en agua que dan rigidez a las moléculas de analito.  
5.2.1 Estudio de afinidad sobre HPAs  
Una motivación clave para el desarrollo de sensores poliméricos de contaminantes fueron 
los resultados preliminares conseguidos por nuestro grupo de trabajo que demostraron que el 
copolímero VBT-VPS presenta alta afinidad por el BaP y puede utilizarse para exaltar la 
luminiscencia nativa de este contaminante. Esta interacción entre el copolímero y el BaP, 
desconocida hasta el momento, fue el punto de partida. No solo resultó indispensable abordar la 
problemática experimentalmente, también resultó preciso racionalizar la evidencia experimental 
mediante un modelo teórico que estudie las posibles interacciones no covalentes existentes entre 
estas moléculas.  
Debido a las características de los compuestos en estudio resultan posibles las 
interacciones no covalentes del tipo -, "stacking", hidrogeno polar-, etc. Las interacciones 
hidrógeno- se clasifican en dos grupos: interacciones hidrógeno no polar-  (H-) e interacciones 
hidrógeno polar- (Hp-). Este último grupo representa un tipo de interacción diferente en cuanto 
a su naturaleza física y sus propiedades [52]. Las energías de interacción de Hp- son mucho más 
fuertes que las interacciones no polares (H-), comparables incluso con los enlaces de hidrógeno 
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[52]. En las interacciones Hp-, los átomos de hidrógeno polares son los “donantes” y los grupos 
aceptores son diversas moléculas aromáticas y grupos -conjugados [52]. Una revisión de la 
literatura demuestra que las bases heterocíclicas timina, guanina, citosina y adenina son donantes 
y aceptores en las interacciones Hp- debido a su aromaticidad y a la presencia de hidrógenos 
“donantes” [53].  
 
Figura 9. Ejemplo de interacción H- entre dos bencenos [52]. 
Además, se sabe que algunas de las propiedades espectroscópicas de los analitos están 
relacionadas con el carácter hidrófilo o hidrófobo del medio donde están disueltas y con la 
capacidad para participar en el enlace de hidrógeno del disolvente [51]. Por lo tanto, un cambio de 
solvente modifica el entorno del sistema y, como consecuencia, se puede favorecer o no la 
interacción copolímero-BaP y, por ende, la exaltación de fluorescencia. El solvente utilizado, 
entonces, debe ser una variable a controlar para el desarrollo eficiente de una nueva técnica 
analítica basada en el uso de sensores fluorescentes.  
5.2.2 Cuantificación de HPA  
El objetivo fundamental de la química analítica es el desarrollo, optimización y aplicación 
de metodologías que permitan lograr mediciones químicas de calidad. Para garantizar la calidad de 
los métodos se establecen un conjunto de números llamados cifras de mérito, los cuales permiten 
calificar y comparar diversos métodos en cuanto a su eficiencia [54]. Hay diversas cifras de mérito: 
exactitud, precisión, selectividad, sensibilidad, límite de detección, límite de cuantificación, rangos 
lineal y dinámicos; sin embargo, dos de ellas cobran relevante importancia en la determinación de 
este grupo de contaminantes: la sensibilidad (debido a los bajos niveles a detectar) y la 
selectividad (por la presencia de especies interferentes en las muestras). De acuerdo con la Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), la sensibilidad se define como el cambio en la 
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respuesta instrumental dividido por el correspondiente cambio en el estímulo (la concentración 
del analito); y la selectividad, como el grado en que un método puede ser utilizado para 
determinar analitos particulares en mezclas o matrices sin interferencias de otros elementos de 
comportamiento similar [55]. 
Si nos enfocamos en mejorar la selectividad, una herramienta que ha cobrado importancia 
en los últimos años, dado a que su mayor ventaja radica en mejorar considerablemente esta cifra 
de mérito, es la quimiometría. En términos generales, la quimiometría tiene como finalidad 
extraer información de sistemas químicos mediante una combinación adecuada de métodos 
matemáticos, estadísticos e informáticos [56]. Los beneficios de la quimiometría se hacen 
importantes cuando la información no se encuentra accesible de una manera directa. Mientras 
que los métodos analíticos clásicos requieren de una selectividad total para su correcto 
funcionamiento, los métodos quimiométricos más avanzados son mucho más flexibles, 
permitiendo obtener buenos resultados analíticos, incluso en condiciones de selectividad parcial 
[56].  
Un tratamiento de datos matemáticos que permite aislar las señales relacionadas con cada 
analito y separarlas de las interferencias es la calibración de segundo orden [57], concepto que se 
detallará más adelante en la sección 7 de Teoría. Esta calibración posee una valiosa propiedad, 
llamada ventaja de segundo orden [54], que evita el requisito de tener que eliminar las 
interferencias o trabajar con un conjunto de muestras de calibración muy grande. La generación 
de datos para poder aplicar este tratamiento matemático y obtener la información adecuada se 
realiza mediante varios modos o vías instrumentales. Es más sencillo de entender esta 
metodología pensando en la forma experimental del trabajo.  
Debido a la propiedad luminiscente de la familia de los compuestos a censar (HPAs), los 
datos para realizar una calibración de estas características pueden obtenerse simplemente a 
través de matrices de excitación y emisión de fluorescencia (MEEFs). Lo importante a resaltar de la 
espectrofluorimetría es que puede proporcionar los datos necesarios para un análisis 
quimiométrico elevado con un solo instrumento. La mayoría de los espectrofluorímetros 
modernos son capaces de medir MEEF, registrando los espectros de emisión en varias longitudes 
de onda de excitación. Al planificar la generación de datos, normalmente, se selecciona un rango 
espectral de emisión adecuado que incluya las longitudes de onda donde se sabe que emiten los 
componentes de la muestra [58].  
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Por todas las bondades expuestas recientemente (incluyendo la sencillez operatoria de la 
técnica de medición y el bajo costo relativo del equipamiento) decanta que la fluorescencia junto 
con la quimiometría, fueron las herramientas seleccionadas al momento de determinar de manera 
simultánea más de un contaminante en diversas muestras de agua.  
5.2.3 Micelas de copolímero en bloque 
Como se introdujo anteriormente, la forma en la que se sintetiza el copolímero determina 
la ubicación de los monómeros en la cadena principal y las características físicas del polímero. Una 
de las principales funcionalidades de estos copolímeros al ser sintetizados en bloque (un bloque de 
poli-VBT unido a otro bloque de poli-VPS, VBT-b-VPS) surge de sus propiedades asociativas en 
solución como consecuencia de su estructura molecular. Estos presentan la capacidad de formar 
estructuras micelares donde los bloques hidrofóbicos se asocian para formar un dominio interno 
denominado núcleo micelar, que es capaz de solubilizar y albergar analitos liposolubles, mientras 
que los bloques hidrofílicos conforman una corona que se encuentra en contacto directo con el 
medio externo, usualmente acuoso, estabilizando físicamente la micela [59].  
En el año 2011, Kaur y colaboradores reportaron la síntesis en bloque de VBT y el 
monómero catiónico cloruro de vinilbenciltrietilamonio (VBA).  Además, demostraron formar 
micelas de buena estabilidad debido a los enlaces por puente de hidrógeno de las timinas en el 
núcleo hidrofóbico, y al foto-entrecruzamiento inducido (también de las timinas) al ser irradiadas 
con luz UV [29]. Estas micelas, por sus características físico-químicas, son potenciales cápsulas 
químicas para diversas aplicaciones, tales como surfactantes, nanocápsulas para uso biomédico y 
agentes removedores de contaminantes orgánicos en agua. 
La concentración micelar crítica (CMC) de un sistema dado es una medida de la facilidad 
de formación de micelas y, por lo tanto, una medición indirecta de la estabilidad de las mismas. Un 
valor de CMC bajo indica una mayor estabilidad [60], éste puede determinarse mediante varias 
técnicas. En esta tesis se utilizaron dos métodos espectroscópicos diferentes para determinar el 
valor. 
 En uno de los métodos se utiliza como sonda el colorante azul de metileno (AM) el cual 
presenta espectros de absorción muy característicos y, al tener carga positiva, interacciona con la 
parte aniónica del copolímero; en efecto, monitoreando los cambios en los espectros de absorción 
del colorante, como consecuencia de sus interacciones con las micelas y las cadenas de 
copolímero no ensambladas, se determina la concentración micelar [61]. En el otro método la 
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CMC se comprueba mediante fluorescencia en solución acuosa empleando una sonda 
fluorescente, como puede ser el Pireno (Pir). Este compuesto tiene una fuerte fluorescencia en un 
ambiente no polar, pero en un entorno polar como el agua, el apagamiento de la fluorescencia es 
notable. Por lo tanto, un cambio en la matriz del sistema inducirá un cambio en la intensidad de 
emisión de fluorescencia de la sonda, propiedad que se monitorea y utiliza para determinar la 
CMC [60]. 
5.2.4 Copolímeros sobre soporte solido  
Uno de los beneficios principales de contar con un sensor portátil radica en el hecho de 
poder realizar la detección en línea y en el sitio de los contaminantes, sin necesidad de almacenar 
ni trasladar la muestra, reduciéndose considerablemente el tiempo de análisis. Tener un 
dispositivo sencillo de portar y trasladar simplifica las mediciones rutinarias en muchas industrias 
sin tener que recurrir a la determinación en el laboratorio. Consecuentemente, para avanzar en el 
desarrollo del sensor químico como un dispositivo portátil, el primer paso fue explorar la 
posibilidad de tener una sonda portable. Por lo tanto, se traslada el sistema de estudio 
(polímero/contaminante) a una superficie sólida, en la cual el copolímero sea capaz de adherirse, 
para luego inmovilizar y cuantificar los contaminantes.  
Una motivación para la construcción del sensor portátil fue el trabajo publicado, por 
Trakhtenberg y otros autores, demostrando que es posible inmovilizar copolímeros de VBT-VPS 
formando películas delgadas (coating) sobre tereftalato de polietileno (PET) como sustrato [27]. 
Otro aporte significativo provino de todo lo aprendido: en el uso del copolímero en la técnica de 
fotolitografía y en el estudio de la cinética de foto-entrecruzamiento. 
5.2.4.1 Fotolitografía 
La fotolitografía es el proceso por el cual se utilizan métodos ópticos para transferir 
patrones de circuito de imágenes maestras o máscaras a sustratos. Los enfoques tradicionales 
para el desarrollo de los circuitos integrados (estructuras de dimensiones pequeñas de material 
semiconductor sobre la que se fabrican circuitos electrónicos) implican la obtención de pequeñas 
piezas a bajo costo, sin tener en cuenta la toxicidad de los materiales utilizados o fabricados.  
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Paso 1: Limpieza del sustrato. 
 
Paso 2: Recubrimiento del sustrato con fotorresistor. 
 
 
Paso 3: Exposición a luz UV a través de una máscara. 
 
Paso 4: Lavado del resistor no expuesto. 
 
Paso 5: Transferencia del diseño al sustrato por grabado. 
 
Paso 6: Remoción del fotorresistor. 
Para el proceso de transferencia de máscaras a sustratos u obleas, éstas se recubren con 
un material fotosensible llamado fotorresistor, que cambia su solubilidad después de la exposición 
a la luz a través de una máscara apropiada de material opaco. Esto permite la irradiación selectiva 
transfiriéndose el patrón de la máscara al sustrato. Después de la irradiación, la oblea recubierta 
con el fotorresistor o resina fotosensible se introduce en una solución de revelado que elimina 
selectivamente la capa de resistor de las zonas no expuestas, dando como resultado una oblea con 
la superficie semiconductora parcialmente protegida por el resistor [62]. En los pasos 
subsiguientes, las áreas no protegidas se modifican, por ejemplo, por grabado químico, mientras 
que las áreas protegidas permanecen intactas. Por último, la resina fotosensible restante se 
remueve de la oblea, que ahora cuenta con un patrón idéntico al de la máscara [63]. La Figura 10 
representa esquemáticamente el proceso descripto. 
 
Como se demostró en un trabajo previo [64], los fotopolímeros de VBT-VPS resultaron ser 
una alternativa sustentable en la fotolitografía dado que son ambientalmente más benignos que 
los fotorresistores usados habitualmente. Al copolimerizar el monómero de VBT con el monómero 
iónico VPS fue posible trabajar con soluciones acuosas que se sometieron a una reacción de foto-
dimerización de las timinas a niveles bajos de irradiación UV. En respuesta a la irradiación, se 
produjo la inmovilización del copolímero en una variedad de sustratos y, debido a la solubilidad 
Figura 10. Descripción del proceso de fotolitografía. 
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lograda en agua, las regiones no expuestas a la luz UV se eliminaron simplemente por lavado 
acuoso [27]. Para visualizar los films translúcidos de copolímero foto-inmovilizado se utilizó una 
solución de un colorante de carga opuesta al monómero iónico. El colorante fue adsorbido 
selectivamente sobre las cargas del copolímero entrecruzado, proporcionando un claro contraste 
con las regiones que no reaccionaron, y la cantidad de colorante adsorbido se monitoreó 
mediante espectroscopia UV-Vis [64, 65, 66]. 
5.2.4.2 Caracterización de la cinética de entrecruzamiento 
Como introdujimos anteriormente, caracterizar la cinética de la reacción que permite que 
los copolímeros queden inmovilizados sobre sustratos es indispensable para el posterior desarrollo 
del sensor químico portátil. 
Haciendo un recorrido bibliográfico se encontró que la cinética de la reacción de  
entrecruzamiento o curado para diferentes copolímeros de VBT y el monómero catiónico VBA es 
de segundo orden con respecto a la concentración de timina. Los autores determinaron esta 
cinética mediante espectroscopia UV-Vis [24]. Sin embargo, la complejidad de las señales 
espectroscópicas de nuestros sistemas, debido a la presencia de impurezas o especies 
interferentes no relevantes para el proceso de curado, dificultó el análisis. Para solucionar este 
inconveniente se utilizó nuevamente la quimiometría.  
Durante los últimos años, el avance en los tratamientos de datos matemáticos permitió 
que se desarrollen metodologías basadas en mediciones directas sobre muestras sólidas sin 
necesidad de pre-tratamientos químicos y libres de disolventes [67, 68]. Estos nuevos 
tratamientos de datos presentan la capacidad de discriminar matemáticamente las señales 
relacionadas con cada especie que aportan a la respuesta instrumental. Una de estas 
metodologías es la resolución multivariada de curvas asistida por cuadrados mínimos alternantes 
(MCR-ALS) [69]. 
Haciendo uso de la ventaja de segundo orden mencionada anteriormente (sección 5. 2. 2), 
Bortolato y otros autores [70], lograron definir el mecanismo de reacción del entrecruzamiento de 
copolímeros de VBT-VBA mediante espectroscopia de FT-IR, identificando los principales 
parámetros asociados y las constantes de velocidad de equilibrio. Incluso lograron la cuantificación 
de todas las especies en presencia de un compuesto interferente. A pesar de los excelentes 
resultados obtenidos, el método desarrollado tiene desventajas significativas que lo hace poco 
atractivo desde un punto de vista analítico. Tiene una baja sensibilidad que requiere una gran 
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cantidad de muestra para un resultado medible, utiliza un soporte sólido de oro muy costoso, 
requiere tiempo prolongado por cada muestra y extremo cuidado en el manejo de las mismas. Por 
lo tanto, desde la perspectiva de la química analítica verde fue necesario desarrollar un nuevo 
procedimiento para caracterizar esta reacción, en concordancia con el enfoque de este nuevo 
paradigma [71]. 
Aprovechando que la timina tiene un espectro de fluorescencia conocido [72] y que esta 
técnica de espectroscopia permite una descripción detallada de estructuras desconocidas que 
combina selectividad, sencillez y sensibilidad, es posible estudiar la cinética de curado de 
copolímeros de VBT y VPS sobre films de PET mediante espectroscopia de fluorescencia. El soporte 
sólido elegido, PET, presenta ventajas y desventajas. La principal desventaja es que tiene señales 
fluorescentes en las mismas regiones espectrales que la timina [73, 74, 75]. Por lo tanto, podía no 
ser suficiente la selectividad espectral de esta técnica y no alcanzarse la caracterización de las 
especies involucradas en el proceso, inconveniente que puede superarse al combinar la técnica de 
espectroscopia de fluorescencia con la ventaja de segundo orden quimiométrico, empleando el 
algoritmo MCR-ALS.  
Para aplicar este algoritmo es necesario que los datos tengan una estructura bilineal, lo 
que significa que la matriz de datos experimentales (matriz de intensidades de fluorescencia) debe 
expresarse como un producto de dos matrices, una matriz de concentración por una matriz que 
contenga la señal sin procesar de las especies existentes [76]. Esta condición se cumple en la 
mayoría de las técnicas espectroscópicas, en consecuencia, mediante la descomposición de las 
matrices de datos que se generan en el seguimiento de una reacción, es posible identificar la 
evolución de cada especie con su correspondiente espectro puro. Además, el modelo facilita la 
obtención de información acerca de la evolución de cada especie sin entender previamente el 
mecanismo de reacción ni su cinética [77], y al utilizar dos estrategias diferentes de procesamiento 
de datos se pueden determinar todas las especies involucradas en el proceso junto con sus 
concentraciones y espectros absolutos, además de las constantes cinéticas.  
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6- OBJETIVOS 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al desarrollo de tecnologías alternativas, como es el caso de un sensor químico, 
para la detección de contaminantes en aguas, trabajando bajo el paradigma de la Química Verde.  
6.2 OBJETIVOS PARTICULARES  
Investigar las propiedades de retención de nuevos soportes sólidos y su habilidad para 
extraer, concentrar y exaltar las señales luminiscentes de los analitos estudiados, identificando las 
variables fisicoquímicas que modifiquen la interacción analito-soporte y la intensidad de señales 
fluorescentes. 
Desarrollar y validar métodos analíticos basados en la inducción de luminiscencia y otras 
técnicas espectroscópicas, en combinación con el modelado quimiométrico, para su aplicación en 
la detección, monitoreo y control de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HPAs) en matrices de 
interés: efluentes y desechos industriales, aguas subterráneas y superficiales. 
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7- TEORÍA  
La finalidad de este capítulo es facilitar la comprensión de las herramientas más complejas 
utilizadas durante el desarrollo de la tesis, las cuales fueron el modelado molecular  y la 
quimiometría. 
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7.1 MODELADO MOLECULAR 
El modelado molecular es un término general que engloba métodos teóricos y técnicas 
computacionales para modelar y predecir el comportamiento de las moléculas. La química 
computacional simula tanto estructuras químicas como reacciones y se basa en fundamentos de 
leyes físicas. En definitiva, los cálculos computacionales permiten una mayor aproximación a un 
fenómeno químico, que realizando solamente las pruebas experimentales [78]. 
Hay dos grandes áreas dentro de la química computacional dedicadas a las estructuras 
moleculares y su reactividad: los mecanismos moleculares y la teoría de la estructura electrónica. 
Las simulaciones de los mecanismos moleculares utilizan las leyes clásicas de la física para predecir 
estructuras y propiedades de moléculas. En cambio, los métodos de estructura electrónica utilizan 
principalmente las leyes de la mecánica cuántica como bases de sus cálculos [78]. 
Con el objetivo de reducir el tiempo en los cálculos computacionales el estudio teórico 
comenzó con un modelo simplificado del sistema, buscando la interacción de una única molécula 
de VBT con una molécula de BaP. El modelo definitivo involucró a un copolímero formado por 4 
moléculas de VBT y 4 moléculas de VPS con una molécula de BaP (Figura 11).  
Tanto para el modelo simplificado como para el definitivo, inicialmente se generaron un 
gran número de geometrías (hasta 100) utilizando el módulo de búsqueda conformacional del 
programa Hyperchem mediante el método de mecánica molecular MM+ [79]. Las estructuras 
seleccionadas fueron finalmente optimizadas mediante el intercambio de correlación funcional 
M06-2X  junto con el conjunto de bases 6-31+G(d,p) [80], utilizando el método híbrido ONIOM 
(M06-2x/6-31+G (d,p):uff). 
Esta metodología híbrida permite aproximar el cálculo de un sistema real de muchos 
átomos modelando sólo una pequeña cantidad de átomos centrales con un nivel elevado de teoría 
(M06-2x/6-31+G (d,p), nivel alto), que luego, se acopla con el cálculo del resto del sistema, el que 
se realiza con un nivel de teoría inferior (uff, mecánica molecular). La energía del sistema real al 
nivel de teoría superior se calculó de la siguiente manera: 
E(ONIOM,real) = E(DFT,modelo) + E(MM+,real) − E(MM+,modelo) 
El fragmento a modelar con el nivel elevado de teoría consistió en la molécula de BaP más 
un anillo de timina de la cadena polimérica como se resalta en la Figura 11. 
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Todas las optimizaciones geométricas ONIOM se realizaron en solución calculando el 
campo de reacción por separado en cada sub-cálculo y utilizando siempre la cavidad del sistema 
real [81]. Los disolventes utilizados fueron Acetonitrilo (ACN, ɛ = 35.69), Dimetilsulfóxido (DMSO, ɛ 
= 46.83), Diclorometano (DCM, ɛ = 8.93) y Tolueno (Tol, ɛ = 2.37). Finalmente, se realizaron 
cálculos de frecuencia para verificar la naturaleza de los puntos estacionarios (es decir, para no 
encontrar frecuencias imaginarias). 
 
Figura 11. Estructura del modelado molecular definitivo: VBT:VPS 4:4 y BaP. Las 
estructuras resaltadas son las modeladas con un nivel superior de teoría. 
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7.2 QUIMIOMETRÍA 
En términos generales, la quimiometría tiene como finalidad extraer información de los 
sistemas químicos mediante una combinación adecuada de matemática, estadística e informática. 
Por lo general, se aplica para resolver problemas químicos que pueden clasificarse como 
descriptivos o predictivos. En aplicaciones descriptivas el objetivo es aprender las relaciones y la 
estructura subyacentes del sistema en estudio. En las aplicaciones predictivas el énfasis está en 
predecir cierta característica de alguna de las especies del sistema. La calibración analítica 
pertenece a este último tipo de problemas, donde la propiedad de interés es típicamente la 
concentración de uno o más analitos seleccionados en una muestra [58]. 
La calibración, según la definición de la IUPAC, es una operación que relaciona una 
cantidad de salida con una cantidad de entrada para un sistema de medición bajo condiciones 
dadas. Las cantidades de entrada en la calibración analítica son las concentraciones de un analito 
de la muestra, mientras que las cantidades de salida son las señales analíticas o respuestas 
entregadas por instrumentos analíticos. Por tanto, en este contexto, calibración significará la 
operación de relacionar señales instrumentales con concentraciones de analitos [58]. 
La calibración en la analítica clásica se conoce como calibración univariada, porque se basa 
en la medición de un solo dato experimental para cada muestra. En cambio, en la calibración 
multivariada se miden varios datos para cada muestra experimental. En muchos de estos casos el 
analista mide un espectro para cada muestra, es decir, un conjunto de números que se pueden 
organizar en forma de un vector. Pero esto no queda acá… existe la posibilidad de medir datos que 
se pueden agrupar en objetos matemáticos más complejos que un vector para cada muestra como 
una matriz o un arreglo tridimensional (Figura 12) [56]. 
 
Figura 12. Diferentes objetos de complejidad creciente que pueden construirse con las 
mediciones de una muestra, con sus diferentes modos instrumentales [58]. 
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Algebraicamente hablando, un escalar es un objeto de orden cero, un vector es uno de 
primer orden y una matriz es un objeto de segundo orden. Existe una nomenclatura para las 
diferentes calibraciones, basada en la medición de datos de varios órdenes, para una sola 
muestra: la calibración de orden cero es equivalente a la calibración univariada; la calibración 
multivariada de primer orden es equivalente a la calibración con datos vectoriales por muestra; 
la calibración multivariada de segundo orden es equivalente a una calibración con arreglo de 
datos de matriz por muestra; y la calibración multivariada de tercer orden es equivalente a una 
calibración con arreglos de datos tridimensionales por muestra [58]. 
Por otro lado, cuando contamos con datos de un grupo de muestras es posible crear un 
arreglo que tenga un modo adicional. Por este motivo hay una nomenclatura alternativa, dónde 
las calibraciones se nombran de acuerdo a la cantidad de vías (modos) de un arreglo de datos 
para un conjunto de muestras (Figura 13) [58]. 
 
Figura 13. Ilustración que muestra las diferentes nomenclaturas respecto a la jerarquía de 
datos para una muestra o un grupo de muestras [58]. 
Hay varias ventajas en la realización de la calibración analítica de múltiples vías. En la 
calibración de primer orden (o dos vías) la ventaja es que existe un indicador estadístico que 
muestra cómo se ajustan los datos de la muestra experimental a la calibración. Si los datos no se 
ajustan bien, las muestras se marcan como valores atípicos, lo que indica que sus composiciones 
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difieren de las de las muestras representativas empleadas para la calibración. A esta propiedad 
se la llama "ventaja de primer orden". En la calibración de segundo orden o tres vías, aparece la 
"ventaja de segundo orden", que se basa en el hecho de que los analitos se pueden determinar 
en presencia de componentes inesperados (interferencias) en las muestras [58].  
El objetivo principal en el análisis de un sistema químico empírico es buscar información 
útil a partir de datos experimentales crudos e identificar el número de componentes químicos 
presentes. Para lograr el mismo se utilizaron dos metodologías diferentes de calibración 
multivariada. Para la determinación de dos analitos en simultáneo (BaP y Pir) se utilizó el modelo 
de análisis paralelo de factores (PARAFAC); y, para estudiar la cinética de reacción de foto-
entrecruzamiento se utilizó la resolución multivariada de curvas acoplada a cuadrados mínimos 
alternantes (MCR-ALS). 
7.2.1 PARAFAC 
PARAFAC es, en esencia, un método de descomposición que puede interpretarse 
conceptualmente como un análisis de componentes principales para datos de múltiples vías. Para 
el caso particular de datos de tres vías logra una descomposición única de los datos con arreglos 
tridimensionales, permitiendo que se resuelvan las concentraciones y los perfiles espectrales de 
cada componente en una muestra. El primer paso es construir un arreglo de tres vías, M, de 
dimensiones I x J x K para cada matriz de excitación y emisión de fluorescencia (MEEF) donde I, J y 
K son el número de muestras, el número de longitudes de onda de emisión y el número de 
longitudes de onda de excitación, respectivamente. El algoritmo trata de descomponer la matriz M 
en tres matrices de componentes principales: A (scores), B y C (loadings) cada una con sus 
respectivos elementos ain, bjn y ckn, donde n indica el número de componente de acuerdo con la 
notación más utilizada. Se llama componente principal a cada loading, a cada score, y a cada par 
loading/score. Según este modelo, cada uno de los elementos de M viene dado por la siguiente 
expresión: 
𝑚𝑖𝑗𝑘 = ∑ 𝑎𝑖𝑛𝑏𝑗𝑛𝑐𝑘𝑛 + 𝑒𝑖𝑗𝑘
𝑁
𝑛=1                                                                                  Ecuación 7.1  
donde mijk es la intensidad de fluorescencia para cada muestra i a la longitud de emisión de onda j 
y a la longitud de excitación k; y eijk indica un elemento de la matriz E, que reúne la variabilidad no 
estimada por el modelo. Cada conjunto de datos de MEEF se ajusta de acuerdo con la Ecuación 7.1 
mediante un procedimiento de cuadrados mínimos alternantes. Las salidas del modelo se 
Teoría   
 
Julieta Ledesma  33 
 
estructuran de la siguiente manera: para un dado componente n, los elementos ain, bjn y ckn están 
dispuestos en un vector score an donde cada elemento es directamente proporcional a la 
concentración en cada muestra, y en los vectores loading bn y cn que estiman los perfiles de 
emisión y excitación respectivamente [82]. 
El inicio del algoritmo generalmente se realiza con los mejores perfiles obtenidos después 
de 10 corridas de un máximo de 80 iteraciones. Como restricción al modelo se aplicó la no 
negatividad tanto en la concentración como en los modos espectrales de la matriz de datos de tres 
vías, lo cual permitió obtener resultados físicamente interpretables. El número de componentes 
responsables de la señal analítica (el índice n en la Ecuación 7.1) se definió evaluando la desviación 
estándar residual del ajuste de cuadrados mínimos alternantes, valor que se estabiliza cuando se 
alcanza el número correcto de componentes [58]. La cuantificación del analito se realizó mediante 
la construcción de una línea de calibración pseudo-univariada con los scores del analito en las 
muestras de calibración y luego interpolando el score del analito en la muestra de prueba. Si bien 
hubo ambigüedades en las salidas del modelo, estos inconvenientes se resolvieron al comparar los 
perfiles de emisión o excitación individuales con cada estándar. 
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Figura 14. Representación gráfica del modelo PARAFAC para datos de segundo orden. Las 
matrices de datos para cada una de las muestras de calibración se ubican junto con la muestra que 
se desea determinar formando un arreglo de tres vías, que se analiza manteniendo la estructura 
original de los datos. 
 
7.2.2 MCR-ALS 
El algoritmo MCR-ALS proporciona un modelo lineal de las contribuciones de los 
componentes individuales a través de las mediciones experimentales crudas, descomponiendo 
matemáticamente la respuesta obtenida en contribuciones puras debido a cada componente del 
sistema [69, 76, 77]. La estructura de la matriz del modelo de MCR-ALS es siempre la misma, 
independientemente del número de vías o modos instrumentales en que se consideran los datos. 
Sin embargo, aumentar el número de vías permite acceder a más información sobre el sistema en 
estudio, dado que para los sistemas no selectivos esta estrategia puede aumentar la selectividad 
de las especies, al menos en sentido matemático [77]. A diferencia de otros algoritmos, con este 
modelo no hay necesidad de contar previamente con información química o física para analizar el 
conjunto de los datos [76]. Sin embargo, la información inicial obtenida a partir del análisis 
instrumental tiene una influencia positiva en la resolución del sistema, y se puede utilizar para 
construir buenas estimaciones iniciales de los perfiles de concentración y respuestas. 
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El modelo MCR-ALS transforma una matriz de datos, habitualmente llamada D, en el 
producto de dos matrices de datos, C y ST (con el superíndice “T” se denomina la transpuesta de 
una matriz). Cada una de ellas incluye los perfiles de respuesta puros de los N componentes 
químicos, pero C reúne información sobre la concentración de los mismos y S sobre sus espectros. 
En notación matricial, la expresión general para este modelo es: 
 D = C ST+ E                               Ecuación 7. 2  
Donde D (R × C) es la matriz de datos originales, C (R × N) y ST (N × C) son las matrices que 
contienen los perfiles puros de respuesta relacionados con la variación de los datos; y E es la 
variación residual del conjunto de datos que no está relacionado con ninguna contribución 
química. Cuando la matriz D se genera a partir de varias muestras, se conoce como matriz de datos 
'aumentada', dado que tal matriz se construye colocando todas las matrices individuales 
adyacentes (cada matriz de cada muestra contigua a la otra). 
En este trabajo, el significado de R y C se estableció de acuerdo a la estrategia 
quimiométrica empleada. Para un enfoque de tres vías, R contiene los perfiles fusionados de 
excitación-tiempo (perfil aumentado, en la terminología de MCR-ALS) de las N especies que 
participan en todos los experimentos, y C representa los espectros de emisión relacionados con las 
N especies.  En los casos analizados, la matriz D tenía las siguientes dimensiones para cada arreglo 
de tres vías (por ejemplo, para una composición determinada de VBT-VPS): JL filas (J tiempos de 
irradiación, L longitudes de onda de excitación) × K columnas (K longitudes de onda de emisión), 
como se muestra en la Figura 15. 
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Figura 15. Metodología MCR-ALS para tres vías. 
Sin embargo, es posible aumentar el número de vías instrumentales para generar un 
método quimiométrico de tercer orden (a los modos tiempo-excitación se agrega intensidad de 
emisión). Para implementar MCR-ALS en este modelo, es obligatorio vectorizar los datos originales 
de tercer orden en matrices, y luego disponerlos en una matriz lineal 'súper-aumentada' [83].Por 
lo tanto, las MEEFs medidas a diferentes tiempos de irradiación para cada composición del 
copolímero VBT-VPS, son un ejemplo original de datos de cuatro vías. Estas 4 vías son tiempos de 
irradiación, espectros de excitación, espectros de emisión y composiciones del copolímero. 
Cada MEEF (L × K), donde L y K son el número de longitudes de onda de excitación y 
emisión respectivamente, se obtuvo midiendo la fluorescencia después de irradiar los copolímeros 
VBT:VPSm de diferente composición (con m = 1, 4, 8, 16 o 32). Este procedimiento se repitió cada 
cinco min desde 0 a 180 min sumando un total de 37 veces (J). Una vez que se obtuvieron las 37 
MEEFs para cada muestra, se organizaron los datos para el posterior análisis mediante MCR-ALS. 
En primera instancia se vectorizó cada MEEF generando un vector fila de dimensiones (1 × LK). 
Luego, se construyó una matriz de tamaño (J × LK) para cada muestra, y una matriz de datos D 
súper-aumentada de tamaño (JI × LK), siendo I el número de muestras analizadas. Como corolario 
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del trabajo, quedan definidos los índices R (o JI) y C (o LK) de la Ecuación 7.2 para un contexto de 4 
vías. 
Después de construir la matriz súper-aumentada, y de acuerdo con la Ecuación 7.2, el 
análisis de MCR-ALS genera: una matriz de concentración aumentada (C) que contiene los perfiles 
de tiempo de irradiación puro para cada muestra en todas las JI fracciones de los N componentes 
resueltos, una matriz (ST) de los perfiles puros MEEF vectorizados para los N componentes, y una 
matriz residual (E) que contiene el ruido y el fondo sin resolver. La matriz ST se puede reconfigurar 
en N diferentes MEEFs (de tamaño L × K, una por cada componente) y utilizarse para la 
identificación de los componentes. Por otro lado, las áreas bajo los perfiles de los tiempos de 
irradiación correspondientes a cada muestra (scores, en terminología quimiométrica) se utilizan 
con fines cuantitativos. En consecuencia, se obtiene una matriz (J x N) por cada muestra y la 
información de la concentración en C se utiliza para construir un gráfico univariado mediante el 
trazado de los scores en función de la concentración nominal de los componentes. Por lo tanto, el 
score de la concentración de cada componente para la i-ésima muestra se puede definir mediante 
la siguiente ecuación: 
 𝑎(𝑖, 𝑛) = ∑ 𝑪(𝑗, 𝑛)𝑖𝑗𝑗=1+(𝑖−1)𝑗                  Ecuación 7.3 
donde a (i, n) es el score para el componente n en la muestra i. 
La Figura 16 presenta gráficamente todo el procedimiento utilizado para analizar los datos 
de cuatro vías con MCR-ALS. 
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Figura 16. Metodología MCR-ALS para cuatro vías. 
Finalmente, para evaluar el desempeño de ambos modelos utilizados MCR-ALS por tres o 
cuatro vías, se comparó los valores de selectividad (SEL) encontrados por el algoritmo en ambos 
casos. Se utilizó la siguiente expresión [84] para definir la selectividad: 
SEL = [(STS)-1n n]-1/2                    Ecuación 7.4 
donde el elemento (n, n) indica el analito de interés, ST contiene los perfiles de todos los 
componentes de la muestra en la dirección no aumentada (es decir, los espectros de emisión en el 
caso de tres vías, o los espectros de excitación-emisión vectorizados en el caso de cuatro vías) y el 
superíndice "-1" significa inversión de la matriz. 
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8- SECCIÓN EXPERIMENTAL 
Reactivos y materiales: 
Todos los reactivos se adquirieron en el mayor grado de pureza posible y se utilizaron 
cómo se recibieron. A continuación se detallan, indicando entre paréntesis la procedencia de los 
mismos.  
 2,2'-azobis (2-metilpropionitrilo), AIBN, (Sigma-Aldrich S. A., Buenos Aires, Argentina). 
 (2, 2, 6, 6-tetrametilpiperidin-1-il)oxil, TEMPO, (Sigma-Aldrich S. A., Buenos Aires, 
Argentina). 
 Acenaftileno, ACN (Sigma-Aldrich, Milwaukee, EE.UU.)  
 Acetona (Cicarelli, Buenos Aires, Argentina). 
 Acetonitrilo, ACN (Sigma-Aldrich S. A., Buenos Aires, Argentina). 
 Agua miliQ. 
 Antraceno, ANT (Sigma-Aldrich, Milwaukee, EE.UU.). 
 Azul de metileno, AM (Sigma-Aldrich S.A., Buenos Aires, Argentina).  
 Benzo(a)pireno , BaP (Sigma-Aldrich, Milwaukee, EE.UU.).  
 Diclorometano, DCM (Sigma-Aldrich S. A., Buenos Aires, Argentina). 
 Dimetilsulfóxido, DMSO (Sigma-Aldrich S. A., Buenos Aires, Argentina). 
 Etilenglicol (Sigma-Aldrich S. A., Buenos Aires, Argentina). 
 Fosfato de potasio dibásico (Cicarelli, San Lorenzo, Argentina). 
 Fosfato de potasio monobásico (Cicarelli, San Lorenzo, Argentina). 
 Fosfato dibásico de sodio (Sigma-Aldrich S. A., Buenos Aires, Argentina). 
 Hexano (Sigma-Aldrich S. A., Buenos Aires, Argentina). 
 Isopropanol (Cicarelli, Buenos Aires, Argentina). 
 Membrana semipermeable (Spectra/Por, Sigma-Aldrich S. A., Buenos Aires, Argentina). 
 Metabisulfito de sodio (Sigma-Aldrich S. A., Buenos Aires, Argentina). 
 Metanol (Sigma-Aldrich S. A., Buenos Aires, Argentina).  
 Persulfato de potasio (Sigma-Aldrich S. A., Buenos Aires, Argentina). 
 PET hidrófilo, PET-X4C1 (Dupont, EE.UU.). 
 Pireno, Pir (Sigma-Aldrich, Milwaukee, EE.UU.).  
 Poli (estireno sulfonato) de sodio, PPS (Jordi Labs LLC, EE.UU.). 
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 Sulfato de sodio (Sigma-Aldrich S. A., Buenos Aires, Argentina). 
 Tolueno, Tol (Sigma-Aldrich S. A., Buenos Aires, Argentina). 
 1-(4-vinilbencil) timina, VBT (síntesis previa). 
 Vinilfenilsulfonato de sodio, VPS (Fluka, Buenos Aires, Argentina). 
 
Equipamiento instrumental 
Se utilizó todo el material y las instalaciones disponibles del laboratorio de Tecnología 
Química de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (Rosario, Argentina) donde se 
realizó el trabajo experimental.   
 Analizador elemental de Carbono, Hidrógeno y Nitrógeno de combustión LECO CN 
628 (Leco Corporation, EE.UU.) 
 Balanza analítica (Ohaus Pioneer PA-214). 
 Columna y pre-columna (Jordi Gel DVB Sulf+) para cromatografía por exclusión de 
tamaño.  
 Columna Zorbax SB C18  (tamaño medio de partícula 5 µm, 150 mm x 4,6 mm 
diámetro interno). 
 Cromatógrafo líquido de alta eficiencia (Thermo Scientific 3000-series) con bomba 
cuaternaria (Dionex UltiMate 3000) y detector de arreglo de diodos (UV-Vis DAD). 
 Cromatógrafo líquido de alta eficiencia (Milford, MA, EE.UU.) con bomba 515 HPLC 
Waters, y un detector de fluorescencia. 
 Equipo de dispersión dinámica de luz (DLS SZ-100) Nanoparticle Analyzer HORIBA 
Scientific. 
 Espectrofluorímetro (Varian Cary Eclipse, Agilent, EE.UU.) con lámpara de flash de 
xenón. 
 Espectrofotómetro Jasco V-630 UV-VIS (Jasco Inc., EE.UU.). 
 Espectrofotómetro Spectronic Genesys (Thermo Electron Corporation, EE.UU.). 
 Espectrómetro digital de Resonancia Magnética Nuclear (300 MHz) Bruker Avance 1. 
 Espectrómetro de luminiscencia Perkin-Elmer LS-55 (Waltham, MA, EE.UU.) con 
lámpara de flash de xenón. 
 Estufa (Tecnodalvo).  
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 Lámpara de mano de luz UV (Spectroline UL, Modelo ENF 260c, Spectronics 
Corporation Westbury, EE.UU.). Figura 17.  
 Micropipetas (Gilson Microman M-10, M-100, M-1000). 
 Microscopio electrónico de barrido (Leitz SEM AMR 1600T). 
 PC INTEL Core i5. 
 pH-metro (Altronix EZDO-PC).  
 Sonicador (Cole – Parmer 8890). 
 Varillas recubiertas de alambre para revestimientos (RDS Corp., Webster, EE.UU.). 
Figura 18. 
 
Figura 17. Lámpara UV de mano utilizada en las irradiaciones (λ=254). 
 
Figura 18. Varilla para revestimientos. Figura obtenida de 
http://www.rdspecialties.com/wirewoundrods.html 
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8.1 BIOPOLÍMEROS 
8.1.1 Síntesis de polímeros 
Como ya se discutió en la sección 5.1.2 de la Introducción, las condiciones de cada síntesis 
de copolímeros determinaron la estructura macromolecular (proporción de monómeros), las 
propiedades físicas (foto-reactividad y solubilidad) y el tipo de copolímero (azar o en bloque). A 
continuación, se detallan las síntesis realizadas. 
8.1.1.1 Síntesis del monómero VBT 
El monómero de VBT se sintetizó a partir de timina y cloruro de 4-vinilbencilo como se 
reporta en la bibliografía [18]. 
8.1.1.2 Síntesis de copolímeros VBT-VSP de diversas proporciones 
Las síntesis al azar de copolímeros de VBT, con diversas proporciones del monómero 
aniónico VPS (Figura 19), se realizaron utilizando un proceso de polimerización por crecimiento de 
cadena mediante radicales libres. Para estudiar mejor el comportamiento del sistema, la manera 
de interaccionar con los contaminantes y la reacción de entrecruzamiento entre timinas, fue 
necesario contar con copolímeros que variasen la concentración de timina en su estructura. Para 
conseguirlo se sintetizaron diferentes proporciones de copolímeros VBTn:VPSm con n = 1 y m = 1, 4, 
8, 16, 32.  
Copolímero VBT:VPS 1:1. Se añadieron VBT (11,9 g, 0,049 moles) y VPS (10,1 g, 0,049 
moles) a un balón de 300 mL, que contenía 250 mL de una solución acuosa de isopropanol al 50 % 
(v/v). Se calentó la solución a 65º C bajo agitación y se añadieron 0,22 g de AIBN. Se continuó 
agitando a 65ºC durante 16 h bajo atmósfera de nitrógeno. La mezcla de reacción se enfrió a 
temperatura ambiente y se concentró hasta 125 mL en evaporador rotatorio. El polímero se 
precipitó adicionando dicha solución sobre acetona fría (500 mL). Posteriormente, se filtró el 
precipitado sólido blanco y luego se secó al vacío durante 2 días.  
Copolímeros VBT:VPS 1:4, 1:8, 1:16 y 1:32. Se sintetizaron de forma similar al 1:1, sólo que 
variando las relaciones correspondientes de los monómeros de partida. 
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Figura 19. Polimerización radicalaria mediada por AIBN. Los n monómeros de VBT se 
intercalan aleatoriamente con los m monómeros de VPS. 
  
8.1.1.3 Síntesis del copolímero en bloque VBT-b-VSP 
Se disolvió VPS (1,0091 g, 4,89 x10-3 moles) en 15 mL de una mezcla de solventes 
agua:etilenglicol 1 a 1, se agregó TEMPO (0,0743 g, 0,48 x10-3 moles), se mantuvo la reacción con 
agitación y a una temperatura de 65º C hasta que se solubilizaron ambos sólidos. Después, se 
añadieron Na2S2O5 (0,0340 g, 0,18 x10-3 moles) y K2S2O8 (0,0648 g, 0,24 x10-3 moles) a la mezcla de 
reacción sin cortar la agitación y a temperatura contante. Para iniciar la primera parte de la 
polimerización, formación del homopolímero de VPS, se incrementó la temperatura y se mantuvo 
la mezcla de reacción a 125º C con agitación constante durante 6 horas bajo atmósfera de 
nitrógeno. Luego, se cortó la agitación y se disminuyó la temperatura para finalizar la primera 
etapa. Se dejó enfriar el balón con la mezcla de reacción, hasta llegar a una temperatura entre 40 
y 60º C y se añadió VBT (0,9436 g, 3,89 x10-3 moles). Se incrementó nuevamente la temperatura 
para iniciar la segunda etapa de la reacción, se continuó la misma durante 8 horas con agitación 
contante a 125º C bajo atmósfera de nitrógeno. El producto polimerizado se precipitó añadiendo 
la solución final a 225 mL de acetona fría. Los sólidos resultantes se recogieron por filtración al 
vació y se secaron en estufa a 85º C durante dos días. 
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Figura 20. Polimerización radicalaria mediada por TEMPO. Copolímero formado por un 
bloque de n unidades de VPS unido a otro bloque de m unidades de VBT. 
Es importante mencionar que las polimerizaciones se llevaron a cabo en una mezcla de 
solventes agua-etilenglicol o agua-isopropanol, cumpliendo de esta manera con uno de los 
principios de la Química Verde (Principio Nº 5: Sustancias Auxiliares Seguras); además el uso del 
agua permitió realizar la polimerización del VPS sin la protección y la posterior desprotección del 
ácido sulfónico, otro principio de la Química Verde (Principio Nº 8: Derivación Reducida). 
8.1.2 Caracterización de polímeros 
Para la caracterización de los copolímeros se realizaron espectros de Resonancia 
Magnética Nuclear de Protones (RMN 1H). De esta manera se controla la formación de los 
polímeros al verificase la ausencia de monómeros sin reaccionar.  
El PM se determinó mediante cromatografía de exclusión por tamaño, utilizando un 
cromatógrafo líquido de alta eficiencia. Se utilizó un sistema de pre-columna y columna con un 
tamaño de poro 104 Å, siendo las dimensiones de la primera de 50 x 10 mm y de la columna 250 x 
10 mm. Para el copolímero en bloque se  utilizó un método isocrático, fase móvil agua miliQ con 
un flujo de 0,8 mL/min y la temperatura de trabajo 25º C. La curva de calibración se realizó 
utilizando patrones comerciales de sal sódica de poliestireno sulfonato de PM entre 891 y 976000 
Da. Para los copolímeros al azar (VBT:VPS 1:1, 1:4, 1:8, 1:16 y 1:32), la fase móvil utilizada fue una 
mezcla 70/30 agua (0,05M Na2SO4 + 0,01M Na2HPO4 pH: 8-9) y metanol, con un flujo de 0,6 
mL/min y la temperatura de trabajo 25º C. La curva de calibración se realizó utilizando los 
estándares de poli(estireno sulfonato) de sodio.  
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La composición de los copolímeros fue verificada determinando la cantidad total de 
nitrógeno y carbono mediante un analizador elemental por combustión (LECO). Los resultados de 
estas técnicas  se reportan en la sección 11 de Información Adicional. 
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8.2 SENSOR QUÍMICO PARA CONTAMINANTES EN AGUA BASADOS EN COPOLÍMEROS VBT-
VPS 
8.2.1 Estudio de afinidad sobre HPAs 
Se prepararon diversas soluciones acuosas con diferentes copolímeros (VBT:VPS 1:1; 1:4; 
1:8 y 1:16) y el BaP. Se midieron sus espectros de emisión de fluorescencia, entre 380 y 500 nm, 
excitando a 298 nm. En todos los casos, la concentración de BaP fue 5x10-3 mg/L y de cada 
copolímero 5x103 mg/L. Para el análisis entre el copolímero VBT:VPS 1:1 y el BaP se realizaron 
siete soluciones donde la concentración de VBT:VPS 1:1, se varió de 0.5x103 mg/L a 6.5x103 mg/L, 
cada 1x103 mg/L, mientras que la concentración de BaP se fijó en 5x10-3 mg/L. A estas soluciones 
se les realizaron mediciones de fluorescencia (espectros de excitación, λemi= 410 nm, y de 
emisión, λexc= 360 nm). Finalmente, en esta etapa de primeros ensayos, se realizaron cinco 
soluciones donde se mantuvo constante la concentración de  VBT:VPS 1:1 (5x103 mg/L) y se varió 
la concentración de BaP de 5x10-5 mg/L a 5x10-4 mg/L. Con estas soluciones se realizaron espectros 
de emisión de fluorescencia, entre 380 y 500 nm, excitando a 298 nm y una MEEF con la solución 
que contenía la menor concentración de BaP junto con el copolímero. 
Para el estudio del solvente y la polaridad del medio, se prepararon soluciones de BaP con 
una concentración 510-3 mg/L; de copolímero VBT:VPS 1:1 con una concentración de 0,25103 
mg/L; y de ambos compuestos BaP (510-3 mg/L) y copolímero (0,25103 mg/L), en los siguientes 
solventes: agua, tolueno, acetonitrilo, dimetilsulfóxido y diclorometano. También se prepararon 
soluciones de BaP= 510-3 mg/L y VBT:VPS 1:1= 0,25103 mg/L en diferentes proporciones de 
DMSO:H2O. A las soluciones previamente mencionadas, se le midieron espectros de excitación de 
fluorescencia entre 230 y 400 nm, emitiendo a 410 nm, y espectros de emisión de fluorescencia, 
entre 380 y 500 nm, excitando a 298 nm.  
8.2.2 Cuantificación de HPA 
8.2.2.1 Eco-Escala 
En esta tesis se realizaron determinaciones de contaminantes sobre muestras de agua que 
ya se efectuaban en laboratorios de análisis mediante otras técnicas analíticas. Por lo tanto, 
resultó oportuno realizar la cuantificación de los HPAs por ambos métodos analíticos y contrastar 
el método presentado en esta tesis (fluorescencia sensibilizada) contra el de referencia 
(cromatografía acoplada a fluorescencia). Para realizar este análisis y poder determinar que 
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procedimiento es más ecológico o “verde” (en la terminología de la Química Verde) se utilizó la 
Eco-Escala presentada por los autores Galuzka y colaboradores en el año 2012 [4]. 
La Eco-Escala es un novedoso enfoque integral que permite evaluar de manera 
semicuantitativa las metodologías analíticas, compararlas y seleccionar la alternativa más 
ecológica. Se basa principalmente en asignar puntos de penalización a parámetros de un proceso 
analítico que no están de acuerdo con el análisis verde ideal [4]... pero ¿a qué llamamos análisis 
verde ideal? A un análisis que se caracteriza por la eliminación o el uso mínimo de reactivos, el uso 
mínimo de energía y la no generación de residuos. Estos criterios se cumplen en métodos basados 
en mediciones directas; sin embargo, en la determinación de muchos analitos no existe un método 
directo disponible [4]. Por lo tanto, lo que proponen los autores de esta escala, es que el análisis 
verde ideal tenga las siguientes características: 1) los reactivos no presenten riesgos ya sea físicos, 
ambientales, ni para la salud, 2) que se consuma menos de 0,1 kWh de energía por muestra, y, 3) 
no se produzcan residuos. 
La base de la Eco-Escala es asignar un valor de 100 puntos a un análisis verde ideal 
(enfoque análogo al propuesto por Van Aken y otros autores, para evaluar las síntesis de 
compuestos orgánicos [85]). Luego, a cada uno de los parámetros del procedimiento analítico 
(cantidad de reactivos, peligros, energía y residuos) si se aparta del análisis ecológico ideal, se le 
asignan puntos de penalización. Dado que la influencia de las sustancias peligrosas depende de su 
cantidad, el cálculo para cada parámetro se realiza multiplicando los puntos de penalización por 
un factor determinado. Finalmente, se incluye la suma de puntos de penalización para todo el 
procedimiento en el cálculo de la Eco-Escala, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
Eco-Escala analítica = 100 – puntos de penalización totales 
El resultado permite clasificar la metodología analítica: mayor a 75 puntos representa un 
excelente análisis ecológico; menor a 75 puntos, pero mayor que 50 representa un análisis verde 
aceptable; y, menor a 50 representa un análisis verde inadecuado [4].  
Para evaluar el peligro de los reactivos utilizados en los procedimientos analíticos, se 
pueden aplicar diferentes clasificaciones de sustancias peligrosas. En esta Eco-Escala se evaluaron 
los peligros físicos, ambientales y para la salud sobre la base del Sistema Globalmente Armonizado 
de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals, GHS), que es la clasificación de productos químicos más completa y 
actualizada [86]. Por conveniencia y simplicidad, se incluyen pictogramas y palabras de 
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señalización en la evaluación de los peligros que plantean los reactivos. Cada reactivo puede 
caracterizarse por uno o más de los nueve pictogramas (Figura 21), y a cada pictograma, se le 
asignan puntos de penalización. En el GHS se utilizan dos palabras de señalización: “peligro” 
(peligro más grave), y “advertencia” (peligro menos grave). Por lo tanto,  se asignó el siguiente 
sistema de puntos de penalización a los reactivos [4]: sin pictograma= 0 puntos de penalización; 
pictograma con palabra de señalización “advertencia” = 1 punto de penalización; y, pictograma 
con palabra de señalización “peligro” = 2 puntos de penalización. 
Los puntos de penalización por uso de energía se asignaron de acuerdo con los valores 
propuestos por Raynie y Driver [87]. Las prácticas e instrumentos de laboratorio que consumen 
menos energía (menor o igual a 0,1 kWh por muestra) se les asignó 0 puntos de penalización. Las 
técnicas que consumen una energía intermedia (mayor a 0,1 kWh y menor o igual que 1,5 kWh, 
por muestra) se les asignó 1 punto de penalización. Finalmente, a las técnicas que consumen más 
energía (> 1,5 kWh por muestra) se les asignó 2 puntos de penalización. 
Finalmente, la cantidad de residuos se evaluó considerando el volumen de desechos 
generados por cada determinación realizada. 
 
Figura 21. Pictogramas según el GHS. 
Sección experimental   
 
Julieta Ledesma  50 
 
8.2.2.2 Procedimiento 
Se prepararon soluciones en acetonitrilo de Pir (4x10-4 g/mL), BaP (1,4x10-3 g/mL), 
acenaftileno (ACE, 4,4x10-4 g/mL), y antraceno (ANT, 3x10-4 g/mL). Luego, a partir de estas 
soluciones, se prepararon diluciones acuosas de cada uno de los contaminantes para utilizar en el 
análisis: Pir (40 ng/mL), BaP (280 ng/mL), ACE (120 ng/mL), y ANT (120 ng/mL). 
El procedimiento experimental correspondiente al análisis de segundo orden se realizó de 
la siguiente manera. Se prepararon un conjunto de 13 muestras de calibración transfiriendo los 
volúmenes apropiados de VBT:VPS 1:1 (1x10–2 g/mL), de BaP (280 ng/mL) y Pir (40 ng/mL) en 
matraces de 5 mL, y llevando cada uno a volumen con agua destilada. Las concentraciones de las 
muestras de calibrado fueron proporcionadas por un diseño central compuesto de dos factores. El 
rango del Pir testeado fue de 0,00 a 1,25 ng/mL, mientras que el rango del BaP fue de 0,00 a 2,00 
ng/mL. La concentración de VBT:VPS 1:1 se estableció en 2x10–3 g/mL. Las MEEFs se expusieron al 
análisis de datos de segundo orden. Se preparó un conjunto de 10 muestras de validación, con 
concentraciones diferentes a las de calibrado, siguiendo un diseño aleatorio para las 
concentraciones de analito. A estas muestras se les dio el mismo tratamiento que a las de 
calibración. Luego, se expusieron al mismo análisis quimiométrico un conjunto de 15 muestras y 5 
duplicados (muestras de prueba) que contenían ACE y ANT como potenciales interferentes en 
concentraciones entre 10 y 100 ng/mL. Finalmente, se realizó el análisis de muestras reales de 
diferentes fuentes de agua. Dado que las muestras no contenían HPA (o la concentración era 
inferior a los límites de detección del método), se llevó a cabo un estudio de recuperación. 
Las muestras reales de agua fueron de zanja (tomadas de dos lugares diferentes), de red 
(tomadas de dos ciudades pertenecientes a diferentes provincias) y de río (las 3 muestras 
utilizadas fueron del mismo río pero extraídas en diferentes puntos). Estas muestras se prepararon 
enriqueciendo cada una con soluciones estándar de los HPA estudiados, obteniendo 3 niveles de 
concentración (para cada HPA) en el rango de 3x10-2 a 1,60 ng/mL. Estos valores fueron 
seleccionados en base a los niveles que se pueden encontrar en diferentes aguas naturales. 
Además, se incorporaron a estas muestras los interferentes ACE y ANT en concentraciones entre 
10 y 100 ng/mL. Finalmente, se agregaron los volúmenes apropiados de copolímero VBT:VPS 1:1 
(1x10–2 g/mL) para lograr una concentración final del mismo de 2x10–3 g/mL en cada muestra. 
Estas muestras se prepararon por duplicado y no se sometieron a ningún tratamiento previo. Las 
MEEFs fueron obtenidas por un espectrofluorímetro (Varian Cary Eclipse) con lámpara de flash de 
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xenón, utilizando una celda de cuarzo de 1,00 cm. Los anchos de la rendija de excitación y emisión 
(slit) fueron de 5 nm. Los espectros se guardaron en formato ASCII y se transfirieron a una PC para 
su posterior manipulación. Las MEEF se registraron en el rango de λexc= 230-360 nm cada 1nm, y 
λemi= 390-500 nm cada 5nm; y fueron procesadas con PARAFAC [88]. 
8.2.2.3 Análisis de HPAs en agua mediante el método de referencia 
Todo el conjunto de muestras (calibración, validación, prueba y muestras reales) se 
analizaron también con el método de referencia: cromatografía líquida de alta resolución acoplada 
a un detector de fluorescencia (HPLC-FD) [41]. Se utilizó un bucle (loop) de 20,0 L para introducir 
la muestra en la columna Zorbax SB C18. La fase móvil fue una mezcla de acetonitrilo:agua (75:25), 
con un flujo de 1 mL/min, y la detección de fluorescencia se llevó a cabo a 333 y 398 nm como 
longitudes de onda de excitación y emisión, respectivamente. La determinación de HPAs se realizó 
de manera isocrática a temperatura ambiente, manipulando una alícuota de 20 µL de soluciones 
estándares o de muestras. La cuantificación de los mismos se llevó a cabo utilizando curvas de 
calibración externas. Para obtener estas curvas de calibración de cada HPA se utilizaron 5 
soluciones acuosas en un amplio rango de concentración (trabajando por triplicado). Finalmente, 
se emplearon los parámetros analíticos de la curva de calibración del BaP y del Pir para calcular la 
concentración de HPA en muestras reales. 
8.2.3 Micelas de copolímero en bloque 
8.2.3.1 Formación de micelas 
Para la formación de agregados micelares se preparó una solución con 0,1078 gramos de 
copolímero en bloque en 10 mL de DMSO, se filtró a través de un filtro de jeringa de 0,45 μm y se 
colocó en una membrana semipermeable (Spectra/Por, PM de corte: 8000 Da) previamente 
activada con agua destilada durante 2 horas. Para formar los agregados micelares se dializó frente 
a 1 L de agua durante 24 horas. El solvente de intercambio (en este caso el agua) se cambió 3 
veces durante la formación de las micelas, primer cambio a las 2 horas, segundo a las 6 horas del 
inicio y el tercer cambio a las 12 horas del inicio. La distribución del tamaño de las micelas se 
determinó mediante DLS con un ángulo de detección de 90º y un láser con longitud de onda de 
532 nm a 25ºC. Las muestras fueron filtradas utilizando filtros de jeringa de nylon de 0,45 µm. 
Mediante el software del equipo (Nanoparticle Analyzer HORIBA Scientific [89]) se calculó el 
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diámetro promedio de las micelas con su desvío estándar para las diversas diluciones de la 
solución micelar, variando su concentración entre 0,0135 mg/mL a 2,7000 mg/mL. 
8.2.3.2 Determinación de la CMC 
La determinación de la CMC se realizó por dos métodos diferentes. Un método utiliza 
como sonda el colorante AM, para el cual se prepararon diferentes diluciones (volumen final= 1 
mL) de la solución micelar de VBT-b-VPS, variando su concentración de 0,0135 mg/mL a 2,7000 
mg/mL; y luego, se les agregó a cada una 20 µL de una solución acuosa 1 x10-3 M de AM. También 
se preparó una solución de AM en agua para control. Finalmente, los espectros de absorción se 
midieron en un espectrofotómetro entre 500 y 750 nm. En el segundo método la CMC se estimó 
mediante espectroscopía de fluorescencia usando como sonda el pireno. Se preparó una solución 
de Pir en acetona 6,0x10-2 M, se añadió agua cantidad suficiente para una concentración final de 
12,0x10-7 M y se evaporó la acetona de la solución. Finalmente, se mezcló esta solución de Pir con 
diferentes diluciones de la solución micelar del copolímero en bloque. La concentración final de Pir 
en cada muestra fue de 0,12 mg/L y la concentración final de la solución micelar osciló entre 
0,0068 mg/mL a 1,3500 mg/mL. Los espectros de excitación de fluorescencia se midieron entre 
220 y 380 nm, con λ emis= 400 nm; los espectros de emisión de fluorescencia, entre 350 y 500 nm, 
excitando a dos longitudes de onda diferentes λ exc= 331 nm y λ exc= 339 nm. 
8.2.4 Copolímeros sobre soporte solido 
Para el estudio del sistema sobre un soporte sólido, se utilizó como sustrato láminas de 
PET hidrófilos sin tratamiento previo. Todos los extendidos o films, sobre estos soportes, se 
realizaron utilizando varillas recubiertas de alambre para revestimientos. Los foto-
entrecruzamientos para la adhesión del copolímero al sustrato se realizaron por irradiaciones, 
utilizando una lámpara de mano UV. Las medidas de fluorescencia se realizaron en el 
espectrofluorímetro (Varian Cary Eclipse) con una lámpara de flash de xenón, y las medidas 
microscópicas se realizaron con el microscopio electrónico de barrido (Leitz SEM AMR 1600T). 
Para los primeros estudios del sistema sobre este soporte, se prepararon soluciones 
acuosas de 100 mg/mL de diferentes copolímeros de VBT:VPSm (siendo m: 1, 4, 8 y 16), las cuales 
fueron homogenizadas por sonicación a 60ºC. Para el sembrado de las soluciones sobre la lámina 
de PET, se distribuyó homogéneamente solución de cada copolímero utilizando una varilla de 
revestimiento Nº 6, dando un espesor uniforme de 13,6 µm [90]. Cada film se secó a temperatura 
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ambiente durante una hora. Para la interacción del copolímero con el contaminante BaP se 
depositaron sobre los extendidos secos 0,05 mL de una solución de BaP 1 mg/L, manteniendo un 
grupo de films sin contaminar como control. Finalmente, se monitoreó la interacción en los 
extendidos a través de: (1) la medición de espectros de emisión de fluorescencia, entre 380 y 500 
nm, excitando a 299 nm; (2) matrices de emisión y excitación de fluorescencia en las siguientes 
condiciones: λexc = 299-365 nm y λems = 370-450 nm cada 1nm; y (3) el análisis morfológico 
mediante microscopía electrónica de barrido, donde las muestras fueron revestidas con una capa 
de oro con el fin de hacerlas conductoras. 
8.2.4.1 Caracterización de la cinética de entrecruzamiento 
Para este estudio se prepararon soluciones acuosas de 100 mg/mL de copolímeros de 
VBT:VPSm (siendo m = 1, 4, 8, 16, 32), las cuales se distribuyeron homogéneamente sobre láminas 
de PET utilizando una varilla de revestimiento Nº6. Los films se secaron a temperatura ambiente 
durante una hora. Finalmente, los extendidos se irradiaron con una lámpara UV a 254 nm 
(intensidad 1.3x10-3 W/cm2) durante 180 min, frenando la irradiación para medir cada cinco min. 
Este proceso de irradiación conduce a la inmovilización del polímero en el soporte. Se monitoreó 
la reacción de foto-entrecruzamiento mediante MEEFs en función del tiempo de irradiación 
(equivalente a la energía dada). 
Las mediciones de las matrices se realizaron utilizando un espectrómetro de luminiscencia 
Perkin-Elmer LS-55 con una lámpara de flash de xenón. El ancho de los slits fue de 10 nm, mientras 
que la sensibilidad del fotomultiplicador se fijó en 700 V. Los espectros se guardaron en formato 
ASCII y se transfirieron a una PC para su posterior manipulación. Las MEEFs front-face se 
registraron en las siguientes condiciones: λexc = 290-330 nm y λems = 350-530 nm cada 1nm, 
irradiando la muestra de 0 a 180 min y midiendo cada 5 min, adquiriendo un total de 37 MEEFs 
por cada composición de copolímero. El ángulo formado entre los haces de excitación y emisión 
sobre la muestra fue de 90º, con un ángulo de incidencia de 45º respecto a la superficie soporte. 
Las matrices fueron procesadas con MCR-ALS. 
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8.3 SOFTWARES UTILIZADOS  
Para estudiar las posibles interacciones entre el copolímero y el contaminante, y 
racionalizar toda la evidencia experimental se realizó un modelado molecular (descripto en la 
sección 7.1 de Teoría) donde se utilizaron los softwares Hyperchem [79] y Gaussian 09W [91].  
Las rutinas empleadas para los algoritmos PARAFAC y MCR-ALS y para el cálculo de la Eco-
Escala fueron escritos en MATLAB 7.0 [92]. PARAFAC se implementó utilizando la interfaz gráfica 
de la caja de herramientas del MVC2, disponible en Internet [93].  
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9- RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
9.1  ESTUDIO DE AFINIDAD SOBRE HPA 
9.1.1 Análisis del sistema en solución acuosa 
Para probar que existe una interacción entre copolímeros de VBT-VPS y los HPAs, se 
prepararon diversas soluciones acuosas con diferentes copolímeros y el BaP; y se midieron sus 
espectros de emisión de fluorescencia. En todos los casos, la concentración de BaP fue 5x10-3 mg/L 
y de cada copolímero 5x103 mg/L. En la Figura 22 se visualiza lo ensayado.  
 
Figura 22. Espectros de emisión de fluorescencia para las diferentes soluciones acuosas de 
Copolímero-BaP, junto con los espectros de fluorescencia puros del BaP y el VBT:VPS (1:1). 
En la Figura 22 se puede observar como disminuye la exaltación de la fluorescencia nativa 
del BaP a medida que disminuye el porcentaje de VBT en el copolímero, y la causa de la reducción 
se debe a la menor proporción de residuos de timina en la red polimérica. El copolímero con 
proporción un monómero de VBT cada 16 de VPS debería haber presentado menor exaltación de 
fluorescencia que el copolímero de proporción 1 a 8, sin embargo este no fue el resultado 
obtenido. De hecho no se observan diferencias significativas entre ambos espectros y esto podría 
adjudicarse a la aleatoriedad del copolímero asociada al tipo de síntesis. En vista del resultado 
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principal del ensayo, decidimos trabajar con la relación de VBT más alta, con el copolímero 
VBT:VPS 1:1 o  simplemente VBT:VPS. 
En la Figura 23 se muestran los espectros de excitación y emisión de fluorescencia de siete 
soluciones, donde la concentración del copolímero se varió entre 0,5x103 mg/L a 6,5x103 mg/L, 
aumentando cada 1x103 mg/L, mientras que la concentración de BaP se fijó en 5x10-3 mg/L. Los 
resultados mostraron una mejora notable en la fluorescencia intrínseca del BaP y el efecto 
proyectado se maximizó a concentraciones mayores o iguales a 5x103 mg/L de copolímero, por lo 
que no es necesario trabajar con concentraciones más altas que estas. 
 
Figura 23. Espectros de excitación y emisión de fluorescencia para las diferentes 
soluciones. La concentración del copolímero se varió de 0,5x103 mg/L (línea etiquetada como “1”) 
hasta llegar a 6,5x103 mg/L (línea etiquetada como “7”) mientras que la concentración de BaP se 
mantuvo constante. Se adjunta el espectro de fluorescencia de la solución control de BaP (línea 
etiquetada como “BaP”). 
El siguiente paso, consistió en añadir una masa conocida de copolímero (concentración 
final 5x103 mg/L) a soluciones de diferentes concentraciones de BaP con el fin de definir la relación 
óptima del efecto observado y delinear la utilidad analítica del sensor (la cantidad de BaP más baja 
posible con señal cuantificable). Para ello, se registraron los espectros de emisión de fluorescencia,  
que se observan en la Figura 24, y las matrices de excitación-emisión de fluorescencia, que se 
muestran en la Figura 25. 
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Figura 24. Espectros de emisión de fluorescencia (λexc= 298 nm) donde se mantiene 
constante la concentración de VBT:VPS 1:1 en 5x103 mg/L y se varía la concentración de BaP desde 
5x10-5 mg/L a 5x10-4 mg/L. Espectro de VBT:VPS puro (línea etiquetada “VBT:VPS”). 
 
Figura 25. a) MEEF de una solución acuosa de BaP 5x10-4 mg/L. b) MEEF de una solución 
acuosa formada por BaP 5x10-4 mg/L y VBT:VPS 1:1 5x103 mg/L. 
La Figura 25 muestra que la exaltación luminiscente persiste, sin embargo, pese al 
resultado encontrado, el sistema es inestable ya que se observan alteraciones en las bandas 
espectrales características del BaP y desplazamientos a longitudes de onda mayor (hacia el rojo 
espectral). Las modificaciones en las bandas de emisión pueden ser inducidas por un cambio en la 
naturaleza del solvente o la composición de la matriz, lo que es en realidad una evidencia de 
cambios en la energía de solvatación [94]. Varios ejemplos descriptos en la literatura, demuestran 
que las interacciones no covalentes soluto-solvente deben considerarse entre los diversos 
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aspectos del fenómeno de fluorescencia [95, 96]. En consecuencia, una posible explicación a la 
distorsión observada radica en el tipo síntesis utilizada que produce copolímeros estadísticos 
solubles en agua que presentan diversos cambios conformacionales [97]. 
9.1.2 Análisis de la polaridad del disolvente del sistema 
Se sabe que algunas de las propiedades espectroscópicas de los analitos están 
relacionadas con la polaridad del disolvente, por tanto, modificar la capacidad de un disolvente 
para formar enlaces no covalentes con el analito altera el orden de las transiciones en el estado 
excitado  (π-π*, en lugar de n- π*) y aumenta la intensidad relativa de las bandas vibrónicas de los 
compuestos aromáticos [95]. En la Figura 26-A, tenemos diversas soluciones de BaP en los 
solventes DMSO, DCM, Tol, ACN y agua. Como puede observarse el DMSO induce al estado π-π* a 
un contenido energético menor, por tanto, la fluorescencia nativa del BaP tiene una intensidad 
mayor en este solvente. Además, se puede establecer el siguiente orden decreciente de exaltación 
de fluorescencia del BaP conforme a los solventes ensayados DMSO> DCM> ACN≈TOL> H2O.  
Para desarrollar un sensor ecológico y reducir el uso de solventes nocivos para el medio 
ambiente, el siguiente paso fue investigar el efecto producido por la adición de agua al sistema 
Copolímero-BaP-DMSO (siendo DMSO el solvente que causa el mayor aumento de fluorescencia). 
Se esperaba que el aumento del carácter prótico de la mezcla de solventes disminuyera la fuerte 
solvatación en el BaP, ya que el copolímero establece otras interacciones con el agua (es decir, 
enlaces de hidrógeno entre VBT y agua) [95]. Como puede observarse en la Figura 26-B, 
efectivamente al aumentar el carácter prótico del medio, disminuye el aumento de la 
fluorescencia de BaP. El efecto es completamente reproducible lo que sugiere que el nuevo 
entorno da menor rigidez al BaP. Ahora bien, hubo un hallazgo muy interesante: se observó que la 
señal de fluorescencia disminuye proporcionalmente con la cantidad de agua añadida a la mezcla 
de disolvente, salvo cuando el porcentaje de agua es del 80% (20%  DMSO) donde la señal vuelve a 
crecer. Este resultado puede explicarse por el hecho de que se establece un equilibrio óptimo 
entre un efecto hidrofóbico (que acerca el BaP a la timina del VBT) y una interacción no covalente 
entre el VBT y el BaP (además el BaP cuenta con una solvatación rígida de DMSO). En 
consecuencia, este equilibrio presenta resultados similares a los observados cuando el analito se 
encuentra solo en el disolvente ideal aprótico DMSO. 
Resultados y discusión    
 
Julieta Ledesma  60 
 
 
Figura 26. A. Espectros de emisión de fluorescencia del BaP (5x10-3 mg/L) en diferentes 
solventes. B. Espectros de emisión de fluorescencia de soluciones formadas por: BaP (5x10-3 mg/L) 
y VBT:VPS 1:1 (0,25x103 mg/L) en diferentes proporciones de DMSO:H2O. 
9.1.3 Análisis del modelado molecular 
El objetivo del estudio computacional fue encontrar indicios de la existencia de una 
interacción no covalente entre el copolímero VBT:VPS y el BaP. Racionalizar la evidencia 
experimental hallada permite diseñar sensores ajustando las condiciones en busca de mejores 
interacciones copolímero-analito. 
En la Figura 27 se puede observar el modelo definitivo del sistema, formado por 4 
monómeros de VBT, 4 de VPS y una molécula de BaP, para el cual se encontró una geometría 
optimizada en donde el átomo de hidrógeno unido al nitrógeno de la timina del copolímero se 
encuentra a una distancia de 3,17 Å del centroide del anillo aromático menos impedido 
estéricamente del BaP. Esta interacción no covalente encontrada es del tipo hidrógeno polar-, en 
donde el átomo de hidrógeno se encuentra sobre el centro geométrico del anillo aromático en 
cuestión. Los resultados encontrados en el estudio teórico explican, en parte, la elevada afinidad 
evidenciada experimentalmente entre el copolímero de VBT:VPS y el BaP. 
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Figura 27. Geometría optimizada de la interacción Hp-π. En línea punteada roja se indica la 
distancia de interacción (3,17 Å). 
Qi-Shi Du y sus compañeros [52], mediante modelados teóricos, encontraron que la 
distancia entre el hidrógeno polar de la molécula metilamina (CH3NH2) y el centroide del benceno 
es del orden de 3.093 Å (Figura 28), atribuyendo esta distancia a una interacción Hp-. Lo cual 
revalida nuestra evidencia de interacción encontrada entre el copolímero y BaP. 
 
Figura 28. Geometría optimizada de la interacción Hp-π entre la metilamina y el benceno. 
En línea verde se indica la distancia de interacción (3,093 Å). 
Las principales contribuciones físicas en las interacciones de este tipo (Hp-) son las 
interacciones electrostáticas, las de dispersión electrónica y la coordinación de los orbitales 
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moleculares. Esta interacción es una interacción puntual con un grupo- la cual puede suceder en 
cualquier posición del plano- [52]. Sin embargo, la mejor geometría es cuando el hidrógeno polar 
se encuentra perpendicular al anillo aromático (edge-face). Por cuestiones estéricas en la 
interacción copolímero-BaP encontramos una geometría offset-stacked. En la Figura 29 se 
muestran 3 tipos de geometrías posibles en la interacción Hp- utilizando dos moléculas de 
benceno a modo de ejemplo [98]. 
 
Figura 29. Diferentes geometrías de interacción Hp- [98]. 
La Figura 30 muestra las geometrías optimizadas por el método ONIOM (descripto en el 
capítulo 7 de Teoría) del sistema VBT:VPS y BaP en los cuatro solventes estudiados. Como puede 
observarse, se obtuvieron conformaciones similares para todos los solventes, en los cuales el 
anillo de timina del resto de VBT está cerca del anillo aromático más externo del BaP con una 
interacción del tipo offset-stacked. Nuevamente, la interacción más cercana en todos los solventes 
fue entre el átomo de hidrógeno de la timina (enlazado al N) y el anillo más externo del BaP donde 
la distancia varió de 3,158 a 3,362 Å, dependiendo del solvente. Este tipo de interacción Hp-, en 
la que el átomo de hidrógeno está en el centro geométrico del anillo aromático en cuestión, surge 
de un resto de timina que actúa como "donante" y un anillo aromático que actúa como "aceptor". 
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Figura 30. Geometrías optimizadas para el sistema mediante el método ONIOM. La línea 
punteada roja indica la distancia de interacción entre el copolímero y el BaP en diversos solventes. 
En la Tabla 1 se presentan los valores de energía libre de Gibbs, calculados mediante el 
método híbrido ONIOM y las distancias de la longitud del enlace no covalente (Hp-) para la 
interacción estudiada en los diversos solventes orgánicos ensayados. La mejor interacción se logra 
con el DMSO, ya que presenta la menor distancia y la energía libre relativa más chica, dato que 
corrobora la evidencia encontrada experimentalmente. Estos resultados son consistentes con la 
estabilización producida por la interacción Hp-. La diferencia observada, en la serie de los 
solventes, se explica en vista del aumento de la polaridad iniciando con el tolueno de menor 
polaridad y finalizando con el DMSO. 
Tabla 1. Valores energéticos relativos y longitud del enlace no covalente Hp- para el 
sistema en los solvente apróticos. 
Solvente Energía libre de Gibbs (Kcal/mol) Longitud de enlace (Å) 
DMSO 0,20 3,1578 
DCM 0,36 3,1785 
ACN 2,12 3,3582 
TOL 6,59 3,3617 
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9.2 CUANTIFICACIÓN DE HPA 
9.2.1 Análisis de la relación entre el sensibilizador de fluorescencia, HPAs e interferentes 
Para conseguir la cuantificación eficiente de HPAs el primer paso fue encontrar la mejor 
relación entre el sensibilizador de fluorescencia (VBT:VPS 1:1) y los analitos. Este estudio se realizó 
mediante curvas de saturación de fluorescencia para cada contaminante por separado. Para 
construir la curva del BaP se hicieron mediciones puntuales (a 410 nm) de espectros de emisión, 
realizados en soluciones acuosas donde se fijó la concentración del BaP (5 ng/mL) y se les fue 
adicionando cantidades sucesivas de VBT:VPS. Para construir la curva del Pir se realizaron los 
espectros de emisión de fluorescencia, y luego se hicieron las mediciones puntuales (a 395 nm), a 
soluciones acuosas de Pir (1 ng/mL) a las cuales se les adicionó cantidades sucesivas del 
sensibilizador. La Figura 31 muestra los resultados obtenidos para ambos analitos. 
 
Figura 31. Curvas de saturación superpuestas para soluciones acuosas de VBT:VPS-BaP y 
VBT:VPS-Pir. 
Como se concluyó en la sección anterior 9.1, para el BaP se observa que la señal satura a 
concentraciones mayores o iguales a 5 mg/mL de VBT:VPS; y que la señal de fluorescencia mejora 
en un factor aproximadamente de 3 (relación entre la señal mejorada y la señal del analito sin 
copolímero). En cambio, para el Pir se observa una saturación de la señal a concentraciones 
menores de copolímero (2 mg/mL) y un factor de exaltación bastante mayor, aproximadamente 
10. Una posible explicación a esta notoria diferencia, es el tamaño menor del Pireno en relación al 
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BaP, lo cual le permite entremezclarse en las cadenas de polímero en mayor extensión, creando 
así múltiples interacciones no covalentes. Este fenómeno podría inducir un aumento de la rigidez 
estructural de la molécula y de su protección frente a procesos de desactivación no radiantes, 
provocando un aumento notable en la señal fluorescente.  
A partir de los resultados obtenidos en este análisis, se decidió utilizar para las 
experiencias siguientes una concentración de VBT:VPS de 2 mg/mL. De esta manera se evita 
saturar la señal de fluorescencia cuando se trabaja con ambos analitos y con la presencia de 
potenciales interferentes.  
La Figura 32 muestra los gráficos de contorno de las MEEFs correspondientes a cuatro 
muestras diferentes: Solución acuosa de BaP y Pir; solución acuosa de VBT:VPS; solución acuosa de 
VBT:VPS con ambos analitos; y solución acuosa de VBT:VPS con ambos analitos y dos 
interferentes, ACE y ANT. Es importante señalar que los espectros de los analitos e interferentes 
son muy similares y se superponen. Por lo tanto, es razonable aplicar el análisis quimiométrico con 
la “ventaja de segundo orden” a datos experimentales que contienen estos compuestos. En la 
literatura se encuentran varios ejemplos sobre el uso de este análisis (PARAFAC) en MEEF en los 
que el algoritmo pudo cuantificar contaminantes orgánicos en muestras de agua [99-103]; sin 
embargo, la innovación de este trabajo reside en el desarrollo de un algoritmo (PARAFAC) para 
datos de fluorescencia sensibilizados con el copolímero VBT:VPS.  
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Figura 32. MEEFs correspondientes a las muestras: (A) Solución acuosa de BaP (5 ng/mL) y 
Pir (1 ng/mL); (B) Solución acuosa VBT:VPS (2mg/mL); (C) Solución acuosa de BaP, Pir y VBT:VPS (5 
ng/mL, 1 ng/mL y 2 g/mL, respectivamente); y (D), misma solución del copolímero con analitos 
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9.2.2 Tratamiento quimiométrico de las muestras 
El algoritmo PARAFAC se aplicó utilizando como restricción la no negatividad en los tres 
modos instrumentales, ayudando a la convergencia de un modelo más realista mediante el uso de 
conocimientos previos (no son posibles los espectros ni las concentraciones negativas). El inicio del 
algoritmo se realizó con los mejores perfiles obtenidos después de una pequeña cantidad de 
ejecuciones de prueba. Para determinar efectivamente el número de componentes responsables 
de la señal analítica, se llevaron a cabo y se analizaron los residuos del modelo en función del 
número creciente de componentes o factores [3, 4, 54, 57, 58, 88, 92, 93, 99, 100]. La 
descomposición por PARAFAC de las matrices, correspondientes a las muestras de calibración y las 
de validación (muestras que solo contienen analitos), mostró que tres componentes explicaban 
consistentemente el conjunto de datos con un 95% de confianza. Siguiendo el mismo criterio, para 
las muestras de prueba se encontraron cinco componentes, los dos componentes adicionales 
corresponden a los interferentes ACE y ANT.  
En la Figura 33 se observan los espectros de fluorescencia de excitación y emisión de las 
siguientes muestras: A) soluciones acuosas de BaP y Pir superpuestos (5 ng/mL y 1 ng/mL, 
respectivamente); B) soluciones acuosas de VBT:VPS (2 mg/mL) con BaP (5 ng/mL), VBT:VPS con 
Pir (1 ng/mL) superpuestos y el espectro puro del copolímero (figura como VBT). Además, en la 
gráfica C) se muestran los perfiles recuperados por PARAFAC para la solución formada por VBT:VPS 
2 mg/mL con BaP (5 ng/mL), Pir (1 ng/mL) y los interferentes ACE (50 ng/mL) y ANT 100 (ng/mL). 
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Figura 33. A) Espectros superpuestos para soluciones acuosas de BaP y Pir; B) Espectros 
superpuestos para soluciones de VBT:VPS con BaP, VBT:VPS con Pir y VBT:VPS puro (figura como 
VBT); y C) perfiles recuperados por el modelo para una solución acuosa con VBT:VPS, BaP, Pir, ACE 
y ANT. Donde dice VBT corresponde al copolímero VBT:VPS. 
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9.2.3 Desempeño analítico del los métodos 
En la Tabla 2 se muestran las cifras de mérito analíticas (calculadas según la ref. [104]) para 
la determinación de BaP y Pir en muestras de validación y de prueba. En general, el desempeño de 
PARAFAC fue satisfactorio, siendo más confiable la cuantificación de Pir, dado que el parámetro de 
sensibilidad fue de diez veces mayor para este analito. A pesar de la notable superposición 
espectral entre los analitos (como se observa en la Figura 33), el método fue selectivo para ambos. 
El parámetro de selectividad varía entre 0, para un sistema enteramente no selectivo, y 1 para un 
sistema completamente específico [57]. Como puede observarse, los valores de este parámetro 
fueron satisfactorios para ambos compuestos, lo que indica que es posible alcanzar la ventaja 
quimiométrica de segundo orden. Finalmente, respecto al análisis ente ambos métodos, es 
importante mencionar que las cifras de mérito analíticas para el método de referencia (que 
pueden verse en la Tabla 3) fueron comparables a las logradas con el procesamiento PARAFAC, lo 
que indica que nuestro método es una opción confiable para la cuantificación de BaP y Pir a 
niveles de trazas. 
Tabla 2. Cifras de mérito analíticas para la determinación de BaP y Pir en muestras de 
validación y de prueba estimadas por PARAFAC. 
Muestras de validacióna BaP Pir 
Sensibilidad (mL /ng)c 274 2200 
𝛾 (mL/ng)d 48 366 
Selectividade 0,78 0,89 
Límite de detección (ng/mL)f 0,10 0,06 
Límite de cuantificación (ng/mL)g 0,29 0,20 
Muestras de pruebab BaP Pir 
Sensibilidad (mL /ng)c 198 1260 
𝛾 (mL/ng)d 71 454 
Selectividade 0,71 0,61 
Límite de detección (ng/mL)f 0,11 0,06 
Límite de cuantificación (ng/mL)g 0,34 0,20 
aNúmero de muestras = 10  (analitos).                       bNúmero de muestras = 20 (analitos e interferentes). 
cSensibilidad, señal neta del analito en unidades de concentración [104]. 
dSensibilidad analítica (calculada = sensibilidad/ruido instrumental) . 
eSelectividad, cociente entre la sensibilidad y un valor de sensibilidad hipotético para el analito puro. 
fLímite de detección, calculado acorde a la ref. [104]. 
gLímite de cuantificación, definido = (10/3,3) x Límite de detección. 
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Tabla 3. Cifras de mérito analíticas correspondientes a las curvas de calibración por el 
método de referencia HPLC-FD para estándares de BaP y Pir. 
Analito BaP Pir 
Pendiente a 2,99 (0,02) 11,46 (0,27) 
Ordenada al origen 0,95 (0,90) 5,91 (3,92) 
(Sy/x) b 1,90 7,85 
(𝜸-1) c 0,64 0,68 
Fexp d 0,93 1,01 
P d 0,55 0,51 
D.E.R. (N = 3) e 1,13 [40 ng/mL] 13,11 [17 ng/mL] 
Límite de detección (ng/mL) f 2,49 2,71 
Límite de cuantificación (ng/mL)g 7,03 7,66 
El número de datos para cada curva de calibración corresponde a cinco niveles de concentración diferentes, 
con tres réplicas para cada nivel (n = 15). 
aEs equivalente a la sensibilidad. Entre paréntesis los desvíos estándares correspondientes. 
bDesvíos estándar residuales [105]. 
cInverso de la sensibilidad analítica en mmol/L y representa la diferencia de concentración mínima que 
puede medirse. 
dLa prueba F define a Fexp = (sy/x)2/(sy)2, donde sy = es la estimación del ruido instrumental. El valor de Fexp se 
compara con Fα, M–2, M–P, donde M es el número de mediciones en los P puntos de calibración y α es el 
intervalo de confianza (en nuestro caso, M = 15, P = 5, por lo tanto Fcrit = 2,89). 
eD.E.R. = Desviación estándar relativa (%) para las concentraciones entre corchetes. 
fLímite de detección en ng/mL, calculado acorde a la ref. [104]. 
gLímite de cuantificación en ng/mL, definido = (10/3,3)x Límite de detección. 
 
El siguiente paso consistió en evaluar la capacidad predictiva de los métodos. Para lo cual, 
los resultados obtenidos utilizando el modelo PARAFAC (para muestras de validación y de prueba) 
se compararon estadísticamente con el método de referencia (HPLC-FD) mediante una prueba t de 
Student pareada [105]. En la Tabla 4 se muestran los valores t experimental para el BaP y el Pir, 
correspondiente a cada método y conjunto de muestras. Además, se reporta el error relativo de 
predicción (REP por sus siglas en inglés, relative error of prediction) y el error estándar cuadrático 
medio de predicción (RMSEP, por root-mean-standard error of prediction) para cada analito. En 
todos los casos, los valores t experimental fueron menores que los valores t críticos para n–1 
grados de libertad, con un nivel de confianza del 95%. Estos resultados, indican que no hay una 
diferencia significativa entre las concentraciones predichas por nuestro modelo asistido 
quimiometricamente, y las concentraciones calculadas por el método de referencia. El uso de los 
errores (RMSEP) para evaluar la precisión de la predicción de una calibración determinada, no es 
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suficiente para indicar si un método tiene un mejor rendimiento analítico que otro. Una prueba 
estadística adecuada para realizar la comparación requerida, es la prueba de aleatorización 
propuesta por H. van der Voet [106, 107]; mediante esta prueba de comparación se concluye que 
no existen diferencias significativas entre ambos métodos.  
Tabla 4. Estadísticas de las determinaciones de HPAs en diversos tipos de muestras. 
Comparación entre el método desarrollado (PARAFAC) y el de referencia (HPLC-FD). 




HPLC PARAFAC HPLC PARAFAC 
RMSEPc 0,01 0,03 0,03 0,02 
REPd 1,82 4,07 5,14 3,65 
t experimentale 
 
0,41  0,13 
Prueba de RMSEPf Valor de p = 0,083 Valor de p = 0,052 




HPLC PARAFAC HPLC PARAFAC 
RMSEPc 0,01 0,09 0,04 0,03 
REPd 2,04 7,12 5,96 4,22 
t experimentale  0,08  0,09 
Prueba de RMSEPf Valor de p = 0,204 Valor de p = 0,357 
aNúmero de muestras = 10   
bNúmero de muestras = 20. 
 cRMSEP, Error estándar cuadrático medio de predicción en ng/mL. 
dREP, error relativo de predicción en %. 
eValores t críticos para n–1 grados de libertad con un nivel de confianza del 95% (n número de muestras 
evaluadas), son t(0,05,  9)= 1,833 (muestras de validación) y t(0,05,  19)= 1,729 (muestras de prueba). 
fPrueba de aleatorización para comparar valores de RMSEP. La hipótesis nula indica que el RMSEP del 
método de referencia y nuestro método son iguales, y la hipótesis alternativa indica que el RMSEP del nuestro 
método es mayor que el método de referencia. La hipótesis nula se rechaza si el valor de p es <0,05, lo que 
implica que los valores de RMSEP son estadísticamente diferentes y que existen diferencias significativas 
entre ambos métodos. En nuestro caso, la hipótesis nula no fue rechazada en ningún caso. 
 
El análisis estadístico demuestra que PARAFAC presenta un mejor rendimiento, frente al 
método de referencia, en la determinación del Pir y BaP. Una diferencia adicional entre ambos 
métodos, es que cada ejecución de HPLC-FD implica 45 min por muestra y el uso de una gran 
cantidad de solvente orgánico, mientras que PARAFAC implica menos de 3 min por muestra y no 
requiere el uso de solventes orgánicos. 
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Finalmente, se aplicó la prueba estadística de la región elíptica de confianza (EJCR, por 
elliptical joint confidence region) para la pendiente y la ordenada al origen en la regresión de la 
concentración predicha frente a los valores nominales, tanto para las muestras de validación como 
para las muestras de prueba [108]. La Figura 34 muestra las concentraciones predichas por 
PARAFAC en función de los valores nominales de BaP y Pir, y las elipses correspondientes. Para la 
prueba de la elipse se utilizó un ajuste de cuadrados mínimos en los valores de concentración 
predichos y concentración nominal. Esta prueba respalda que no hay diferencia estadística 
significativa entre las concentraciones encontradas y las nominales, lo que sugiere que los 
compuestos agregados (ACN y ANT) no tienen una interferencia significativa en el análisis. 
 
Figura 34. Gráficos de concentraciones predichas por PARAFAC en función de los valores 
nominales de BaP y Pir en las muestras de validación (A) y muestras de prueba -en presencia de 
interferentes- (C) y de las regiones elípticas (con un nivel de confianza del 95%) para la pendiente y 
la ordenada al origen de las regresiones (B y D, respectivamente). La cruz, en B y D, marcan el 
punto ideal (pendiente = 1, ordenada = 0). 
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9.2.4 Aplicación del método desarrollado en muestras de agua reales 
En base al desempeño analítico satisfactorio (descripto anteriormente), se aplicó el nuevo 
método para determinar BaP y Pir en muestras de agua potable. La existencia de múltiples fuentes  
de origen de los HPAs hace que se encuentren diferentes cantidades de estos contaminantes en 
las aguas naturales [50, 51]. En las aguas superficiales, el contenido de BaP y Pir, puede variar 
desde ng/L hasta µg/L [111]. Para el agua potable, la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (US EPA) estableció un nivel máximo de BaP de 0,2 µg/L [112]; y aunque para Pir 
no haya indicado una concentración específica, recomienda las cuantificaciones en los niveles más 
bajos posibles. Los límites de detección reportados en la Tabla 2 indican que el método 
desarrollado cumple con los requisitos solicitados por diferentes estándares. 
Los experimentos preliminares mostraron que las muestras reales analizadas no contenían 
los analitos estudiados, al menos por encima de los límites de detección de las metodologías 
comparadas (es decir, HPLC-FD y MEEFs-PARAFAC). Por lo tanto, se enriquecieron las muestras de 
agua con los analitos, BaP y Pir y con posibles interferentes, ANT y ACE. Estos resultados se 
presentan en la Tabla 9.5. En la Figura 35 se muestra el gráfico para las concentraciones predichas 
por PARAFAC de BaP y Pir en función de los valores nominales, y la región elíptica (con un nivel de 
confianza del 95%) para la pendiente y la ordenada al origen de la regresión lineal. 
 
Figura 35. (A) Gráfico de concentraciones predichas por PARAFAC de BaP y Pir en función 
de los valores nominales para muestras reales de agua con ACN y ANT como interferentes. (B) 
Región elíptica (con un nivel de confianza del 95%) para la pendiente y la ordenada al origen de la 
regresión lineal. La cruz marca el punto teórico (pendiente = 1, ordenada al origen=0). 
Como puede observase en la Tabla 5, se analizaron los promedios de recuperación tanto 
del BaP como el Pir en muestras de agua a tres niveles de fortificación mediante la prueba t de 
Student. La hipótesis nula corresponde al 100% de recuperación y se rechaza cuando el valor de t 
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experimental es mayor al valor de t crítico. Los valores de t obtenidos para n-1 grados de libertad 
con un nivel de confianza del 95% (donde n es el número de niveles evaluados), fueron menores 
que el valor correspondiente tabulado para la t crítica, t(0,05, 2)= 4,30. Estos resultados indican que 
el método propuesto es adecuado para la determinación de los compuestos investigados. Además, 
demuestran que la posible presencia de HPAs no calibrados u otros compuestos orgánicos e 
inorgánicos en muestras de agua naturales no generará una interferencia significativa en el 
análisis. 
Tabla 5 Estudio de recuperación (mediante PARAFAC) del BaP y el Pir en muestras de agua 
enriquecidas en presencia de posibles interferentes. 
   BaP   Pir 
Muestras 
de aguaa 
Valor Dup. b  Rec. 
(%) 
tc Valor Dup.b  Rec. 
(%) 
tc 
zanja I 0,45 0,44 (0,01) 98  0,25 0,28 (0,02) 113  
 
0,55 0,63 (0,06) 115 0,19 0,28 0,26 (0,01) 94 0,05 
 
1,10 1,00 (0,07) 91  0,55 0,52 (0,02) 94  
zanja II 0,50 0,49 (0,01) 97  0,05 0,05 (0,00) 108  
 
0,75 0,75 (0,00) 100 0,59 0,45 0,39 (0,04) 87 0,11 
 
0,80 0,88 (0,06) 110  0,64 0,66 (0,01) 103  
río I 0,45 0,47 (0,01) 104  0,10 0,11 (0,01) 113  
 
0,75 0,72 (0,02) 96 0,88 0,40 0,40 (0,01) 101 1,53 
 
1,00 1,13 (0,09) 113  0,85 0,87 (0,02) 103  
río II 0,40 0,42 (0,01) 104  0,13 0,11 (0,01) 91  
 
0,95 0,93 (0,01) 98 1,07 0,64 0,62 (0,01) 97 0,87 
 
1,35 1,41 (0,04) 105  1,04 1,08 (0,02) 103  
río III 1,00 1,08 (0,06) 108  0,75 0,73 (0,01) 98  
 1,40 1,36 (0,03) 97 1,14 1,14 1,16 (0,01) 101 0,46 
 1,60 1,70 (0,07) 107  1,34 1,38 (0,03) 103  
agua  0,00 0,06 (0,04) N.A.  0,00 0,06 (0,04) N.A.  
de 0,70 0,64 (0,04) 92 1,29 0,23 0,22 (0,00) 98 1,44 
red I 0,98 0,97 (0,01) 99  0,70 0,63 (0,05) 99  
agua  0,50 0,47 (0,02) 93  0,03 0,03 (0,01) 113  
de 0,73 0,78 (0,04) 108 0,75 0,45 0,44 (0,01) 98 0,22 
red II 0,98 1,09 (0,08) 112  0,79 0,73 (0,04) 93  
N.A.: no aplicable. 
aMuestras de agua: zanja I, agua de zanja de la ciudad de Pérez, Santa Fe, Argentina. Zanja II: agua de 
zanja de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Río I: agua del río Paraná de la ciudad de Rosario, 
Santa Fe, Argentina. Río II: agua del río Paraná de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina. Río III: agua 
del río Paraná de la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, Argentina. Agua de red I: agua de red de la ciudad de 
La Plata, Buenos Aires, Argentina. Agua de red II: agua de red de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. 
bMedia de duplicados. Entre paréntesis el desvío estándar. 
cValores t Student para el promedio de los valores de Recuperación. Valor de t crítico para n–1 grados de 
libertad (con un nivel de confianza del 95%), es t(0,05,  2)= 4,30. 
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Finalmente, se realizó la Eco-Escala analítica según la ref. [4], por medio de una interfaz 
gráfica creada en MATLAB siguiendo las pautas propuestas. De esta manera se evaluó qué técnica 
es más ecológica, si el método de referencia o el nuevo método desarrollado. En dicha evaluación, 
se asignaron puntos de penalización a los parámetros de un proceso analítico que no concuerdan 
con el análisis verde ideal. Las Eco-Escalas calculadas para ambos métodos se presentan en la 
Tabla 6.  
Tabla 6. Eco-Escalas. Puntos de penalización (PP) para determinaciones de BaP y Pir 
utilizando MEEFs-PARAFAC y HPLC-FD. 
 MEEFs-PARAFAC HPLC-FD 
 










      
Agua 0 
 
 0 0   0 
Metanol 1 <10mL 1 1 - - - - 
Hexano - - - - 2 10-100 mL 4 8 
Acetonitrilo - - - - 2 10-100 mL 2 4 
Cartuchos C18 - - - - 2 10-100 g 0 0 
   
      
Instrumentos  
  
      




Riesgo Lab.c 0 
 
 0 0   0 
Residuos 3 1-10 mL 3 9 5 >10mL 5 25 
   
      
Total de PPs 
  
 10    38 
Puntaje 
 Eco-Escalad  
   90    62 
aPPs: puntos de penalización.  
bEl Sub-Total PPs se calculó: multiplicando PPs x Riesgo. 
cRiesgo Lab.: riesgo laboral. 
dPuntaje Eco-Escala: el puntaje de la escala analítica se calculó restando al total de 100 la suma de los 
puntos totales de penalización. 
Para más detalles sobre los puntos de penalización asignados sugerimos revisar la ref. [4] 
 
De acuerdo con la clasificación propuesta, nuestro método representa un excelente 
análisis verde (10 puntos de penalización sobre un total de 100); mientras que el método de 
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referencia representa un análisis aceptable (38 puntos de penalización). En consecuencia, 
podemos afirmar que el método propuesto (basado en fluorescencia sensibilizada y análisis 
quimiométrico de datos) es un procedimiento simple que cumple con la mayoría de los requisitos 
de la química analítica verde. Además, los copolímeros utilizados (VBT-VPS) son materiales 
ecológicamente benignos, no tóxicos, solubles en agua, con un porcentaje de biodegradabilidad, y 
que requieren bajas energías para su procesamiento [113].   
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9.3 MICELAS DE COPOLÍMERO EN BLOQUE 
9.3.1 Análisis de la síntesis del copolímero en bloque 
Una vez realizada la síntesis del copolímero en bloque se controló su formación mediante 
espectroscopia de RMN de 1H verificándose la ausencia de monómeros sin reaccionar. La señal 
típica del grupo vinilo, desplazamiento químico que se observa entre 5 y 6 ppm, es la 
perteneciente a los monómeros. En la Figura 36 se observa el espectro del homopolímero de VPS, 
y en la Figura 37 el espectro del copolímero completo VBT-b-VPS. En ninguno se observó la señal 
típica del grupo vinilo. 
 
Figura 36. Espectros de RMN. El espectro superior pertenece al patrón del homopolímero 
de VPS (patrón PPS de Jordi Labs). El espectro inferior pertenece al bloque de VPS sintetizado. 
Se observa de la Figura 36 que los espectros del homopolímero de VPS, ya sea el patrón o 
el sintetizado, no presentan diferencias significativas. La Figura 37, en la cual se comparan los 
espectros de VBT-b-VPS, tampoco presenta diferencias significativas. Salvo por una señal entre 4 y 
5 ppm que aparece en los espectros sintetizados que se atribuye al etilenglicol (solvente utilizado 
para la síntesis).  
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Figura 37. Espectros de RMN. El espectro superior pertenece al VBT-b-VPS sintetizado. El 
espectro inferior pertenece al VBT-b-VPS reportado en bibliografía [25]. 
El Mn y el Mw del copolímero en bloque se determinaron mediante cromatografía de 
exclusión por tamaño utilizando una curva de calibración realizada con los patrones de sal sódica 
de poliestireno sulfonato. En la Figura 38 se presentan los cromatogramas obtenidos para los 
patrones y el copolímero. Los valores obtenidos fueron Mn= 141000 Da, Mw= 362000 Da y D= 
Mw/Mn= 2,56, muy similares a los valores reportados en bibliografía (ver ref. [25]). El valor de D, 
también resultó aceptable para el tipo de polimerización utilizada (por radicales libres) donde el 
crecimiento de las cadenas no se puede controlar fácilmente. 
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Figura 38. Cromatogramas obtenidos para los patrones y el copolímero en bloque. 
 
9.3.2 Análisis de las micelas de VBT-b-VPS 
En la Figura 39 se muestra un esquema del proceso de formación de las micelas. En primer 
lugar, el copolímero se disuelve completamente en DMSO y a continuación, mediante diálisis se 
lleva a cabo el intercambio de solvente y se sustituye el DMSO por agua. Debido a la baja afinidad 
de los segmentos de VBT en agua y a la alta solubilidad de los segmentos de VPS el copolímero al 
alcanzar cierta concentración (micelar crítica) tiende a auto-ensamblarse formando micelas.  
 
Figura 39. Esquema del proceso de formación de las micelas de VBT-b-VPS. 
Parte de la caracterización de las micelas consistió en medir su diámetro, mediante DLS, 
en diversas soluciones acuosas de concentraciones micelares diferentes. El diámetro promedio 
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(dp) con sus correspondientes desviaciones estándar (σ), resultantes del modelo utilizado por el 
software del equipo [89], se resumen en la Tabla 7. 
Tabla 7. Diámetros promedios y desvíos estándares de las soluciones micelares. 
VBT-b-VPS mg/mL dpa (nm) σb (nm) 
2,7000 113,5 60,5 
2,0250 113,3 60,0 
0,6750 109,2 73,4 
0,4050 161,5 88,7 
0,1350 - - 
0,0135 - - 
adp= diámetro promedio 
bσ= desvío estándar 
 
Como puede observarse para las soluciones más concentradas (2,7000 mg/mL, 2,0250 
mg/mL y 0,6750 mg/mL) los valores de los diámetros promedios y sus desvíos son muy similares 
entre sí. Para la solución micelar de concentración 0,4050 mg/mL el valor del diámetro promedio y 
su desvío estándar aumentan respecto de los valores anteriores. Lo mismo se observó en las 
soluciones más diluidas. Estos datos -no informados- presentaron una amplia variabilidad entre 
cada repetición de una misma muestra, oscilando entre 0 y 6000 nm, con valores de σ muy 
grandes. Estos resultados erróneos pueden explicarse ya que en estas soluciones la concentración 
está por debajo de la CMC y en consecuencia, no hay agregados micelares para que el equipo 
determine su tamaño.  
Para determinar la CMC utilizando como sonda el colorante AM se monitoreó el cambio en 
los espectros de absorción del colorante como consecuencia de sus interacciones con las micelas y 
las cadenas de copolímero sin micelar. En la Figura 40 se observa el espectro de absorción de una 
solución acuosa de AM, el cual presenta una señal de mayor intensidad a 662 nm y otra de menor 
intensidad a 610 nm. El AM interacciona electrostáticamente con polielectrolitos de carga 
opuesta; por lo tanto, los posibles corrimientos espectrales en las señales del colorante sugieren 
cambios en la polaridad de la matriz, y en el grado de compartimentación del sistema micro-
heterogéneo [61]. En la Figura 41, se muestran los espectros de absorción para diferentes 
soluciones micelares barriendo un rango de concentración de 0,0135 mg/mL hasta 2,7000 mg/mL, 
y manteniendo la misma concentración de AM (1x10-3 M) para todas las soluciones. 
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Figura 40. Espectro de absorción de una solución acuosa 1x10-3 M de AM. 
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Figura 41. Espectros de absorción de soluciones formadas por AM 1x10-3 M y diferentes 
concentraciones de solución micelar (desde 2,7000 mg/mL a 0,0135 mg/mL). 
Como se observa en la Figura 41, con la disminución progresiva de la concentración del 
copolímero en bloque la señal máxima de absorción del AM a 662 nm decrece, y empieza a crecer 
la señal de menor intensidad a 610 nm. A su vez, este pico (610 nm) sufre un corrimiento a 
longitudes de onda menores. A 625 nm se observa un punto isosbéstico que indica la existencia de 
dos tipos de asociación ente el colorante y el copolímero [61]. Este cambio espectral en el 
colorante es una evidencia del cambio en la polaridad de la matriz en la cual se encuentra. La 
Figura 42 representa la evolución de las señales de absorción, a 610 y 662 nm, en función de la 
Concentración Micelar (CM) del copolímero en bloque. Como se observa a medida que aumenta la 
concentración de copolímero aumenta la absorción a 662 nm mientras que disminuye a 610 nm. 
La CMC se estimó, siguiendo la técnica reportada en bibliografía [61],  a partir del punto de 
intersección de ambas curvas (mostrado en la figura como CMC), el valor resultante fue 0,1517 
mg/mL. 
Resultados y discusión    
 
Julieta Ledesma  83 
 
 
Figura 42. Evolución de la absorbancia del AM, a 610 y 662 nm, en función de la CM.  
En el segundo método la CMC se estimó mediante espectroscopía de fluorescencia usando 
como sonda el Pireno. La concentración final de Pir en cada muestra fue de 0,12 mg/L y la 
concentración final de la solución micelar osciló entre 0,0068 mg/mL a 1,3500 mg/mL. En este 
método se decidió utilizar concentraciones menores ya que se contaba con una estimación de la 
CMC por el método antes presentado. A continuación, se presentan y analizan tanto los espectros 
de excitación como de emisión para cada solución. 
En la Figura 43 se observan los espectros de excitación obtenidos para cada muestra. El 
perfil del espectro de excitación de fluorescencia del Pir (línea de trazo negro continua) cambia en 
presencia de la solución micelar del copolímero en bloque, y este cambio se acentúa al aumentar 
la concentración de la misma. El Pir en medio acuoso presenta una señal de fluorescencia intensa 
a 331 nm y, en medio micelar, esa señal sufre un corrimiento de 8 nm presentando un máximo de 
intensidad a 339 nm. Para las señales de fluorescencia que aparecen entre los 220 y 280 nm el 
cambio es más drástico, ya que en el medio micelar se apagan completamente. Como 
consecuencia, se midieron los espectros de emisión a dos longitudes de onda, a 331 y 339 nm. 
Resultados y discusión    
 
Julieta Ledesma  84 
 
 
Figura 43. Espectros de excitación de fluorescencia de soluciones formadas por Pir 0,12 
mg/L y diferentes concentraciones de solución micelar (desde 0,0068 mg/mL a 1,3500 mg/mL). El 
espectro de Pir es la línea de trazo negro continua. 
La Figura 44 presenta los espectros de emisión de fluorescencia del Pir excitando a 331 
nm. En concordancia con lo discutido recientemente, se observa que la intensidad de 
fluorescencia disminuye conforme disminuye la concentración micelar, exhibiendo este 
comportamiento hasta la muestra que presenta una CM igual a 0,1350 mg/mL; y luego, para las 
soluciones restantes (de menor CM) la intensidad comienza a incrementarse aunque la 
concentración del copolímero disminuya. En la Figura 45 se presentan los espectros de emisión del 
Pir excitando a 339 nm. La emisión de fluorescencia de la sonda va incrementando su intensidad 
conforme aumenta la concentración de la solución micelar. Estos perfiles de emisión presentan 
dos intensidades de fluorescencia máxima una a 370 nm, y otra, a 392 nm. 
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Figura 44. Espectros de emisión de fluorescencia (excitando a 331 nm) para soluciones micelares 
de diferentes concentración con Pir. 
 
Figura 45. Espectros de emisión de fluorescencia (excitando a 339 nm) para soluciones micelares 
de diferentes concentración con Pir. 
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En la Figura 46 se graficó la intensidad de la emisión del Pir a 392 nm en función de la CM. 
Como puede observarse, los datos se ajustan a una curva logarítmica (curva trazada en negro) y la 
CMC estimada fue de 0,1687 mg/mL, siguiendo la técnica reportada en bibliografía [25]. Este valor 
concuerda con el estimado por el método (0,1517 mg/mL) que utiliza como sonda AM. 
 
Figura 46. Intensidad de emisión de fluorescencia de la sonda en función de la CM. 
 
9.3.3 Interacción entre las micelas de VBT-b-VPS y HPA 
Para corroborar si la interacción no covalente (Hp-π) entre el copolímero y los 
contaminantes sucede aun cuando las cadenas de copolímero se auto-ensamblan formando 
micelas, y si efectivamente los contaminantes son retenidos en su interior, se realizó un 
experimento sencillo en el cual se evaluó la estabilidad de las soluciones de uno de los analitos 
(Pir). 
Debido a la baja solubilidad de Pir en agua, aproximadamente 6x10-7M (~0,12 mg/L) [114], 
las sondas de Pir para determinar la CMC tenían una estabilidad muy corta en función del tiempo. 
Pasada varias horas de su preparación el Pir precipitaba. Al comparar los espectros de emisión de 
fluorescencia de una misma solución de Pir, medidos con 24 horas de diferencia, se observó que la 
intensidad disminuía considerablemente. Esto puede explicarse dado que las moléculas del analito 
en agua se encuentran en un ambiente hostil, se agregan entre ellas y precipitan. Estos resultados 
se observan en la Figura 47 y 48. 
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Figura 47. Espectros de excitación de fluorescencia de solución acuosa de Pir 0,12 mg/L medidos a 
diferentes tiempos. 
 
Figura 48. Espectros de emisión de fluorescencia de solución acuosa de Pir 0,12 mg/L medidos a 
diferentes tiempos. 
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Con el comportamiento observado en la solución acuosa de Pir se ensayó la siguiente 
hipótesis: “el Pir no precipita al encontrarse encapsulado por las micelas del copolímero”. Para 
probarla se analizó la estabilidad de soluciones acuosas de Pir (0,12 mg/L) con solución micelar 
(1,0125 mg/mL) mediante mediciones de espectros de fluorescencia en función del tiempo (Figura 
49 y 50). Se observó que tanto el perfil como la intensidad de los espectros no cambian en función 
del tiempo. Estos resultados, no refutan la hipótesis planteada, y podrían explicarse asumiendo 
que el Pir se encuentra en un ambiente más favorable como el interior de las micelas, el cual está 
formado por monómeros de VBT con quien presenta una interacción no covalente. Esta 
interacción VBT-Pir evita que las moléculas de Pir se agreguen y precipiten.  
 
Figura 49. Espectros de excitación de fluorescencia de solución acuosa de Pir 0,12 mg/L 
con solución micelar (1,0125 mg/mL) medidos a diferentes tiempos. 
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Figura 50. Espectros de emisión de fluorescencia de solución acuosa de Pir 0,12 mg/L con 
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9.4 COPOLÍMEROS SOBRE SOPORTE SÓLIDO 
9.4.1 Análisis del sistema sobre soporte sólido 
Como se introdujo anteriormente, contar con un dispositivo sencillo de portar y trasladar, 
simplifica las mediciones rutinarias en muchas industrias. Por lo tanto, una de las principales 
motivaciones de trasladar el sistema en estudio (polímero/contaminante) a un soporte sólido, fue 
conseguir este beneficio. Como todos los resultados analizados hasta el momento fueron con el 
sistema en solución, vale la pena recordar la forma de trabajo sobre un soporte sólido. Se 
prepararon las diversas soluciones, se sembraron unos mililitros sobre el soporte sólido (PET), y 
con una varilla de revestimiento se formó, de manera uniforme, una película delgada (coating o 
extendido) sobre el sustrato. Esta película, en algunos casos, fue irradiada con luz UV para inducir 
la foto-reacción entre timinas. 
En la Figura 51 se muestra la emisión de fluorescencia de diferentes extendidos. Se 
observa nítidamente que, tanto la señal del PET solo como la del PET con extendido de copolímero 
VBT:VPS 1:1, son poco significativas para longitudes de onda mayores a 400 nm. Se observa, 
también, el espectro de emisión de fluorescencia típico del BaP para un extendido de este analito 
sobre PET. Cuando se examina el espectro correspondiente al coating del copolímero con el 
mismo agregado de BaP, se observa una exaltación notable en la fluorescencia nativa del 
contaminante, lo que indica que trasladar el sistema a un soporte sólido no interfiere en la 
interacción no covalente entre ambos compuestos. 
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Figura 51. Espectros de emisión de fluorescencia de diversos extendidos: Línea negra PET 
solo; línea roja 0,05 mL de una solución de BaP 1 mg/L; línea verde VBT:VPS 100 mg/mL; línea azul 
BaP (0,05 mL de una solución 1 mg/L) y VBT:VPS (100 mg/mL). 
Los resultados obtenidos mediante espectroscopia se correlacionan adecuadamente con la 
evidencia recogida por microscopía de barrido electrónica (SEM, por sus siglas en inglés). La Figura 
52 presenta imágenes SEM, con distintas magnificaciones, de algunos de los extendidos cuyos 
espectros de fluorescencia fueron presentados previamente en la Figura 51. Se pueden observar 
cúmulos compactos amorfos en extendidos donde sólo hay VBT:VPS 1:1 (Fig. 52 A y B), que 
pueden correlacionarse con la pobre señal fluorescente del sistema. Sin embargo, para el caso 
donde se ha adicionado BaP al extendido de copolímero (Fig. 52 C y D), se ve nítidamente como la 
estructura amorfa previa se desenrolla, dando lugar a un nuevo arreglo que podría explicar la 
exaltación de fluorescencia observada. 
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Figura 52. Imágenes SEM de diferentes sistemas: (A y B) Extendido VBT:VPS 1:1, 
magnificaciones x200 y x1000, respectivamente; (C y D) Extendido VBT:VPS 1:1 con BaP, 
magnificaciones x200 y x1000 respectivamente. En (A y C) la barra blanca indica 100 µm, mientras 
que en (B y D), 10 µm. 
Para comprender mejor el comportamiento del sistema sobre PET se realizó este mismo 
análisis en copolímeros con proporciones de monómeros diferentes. Sabemos que la interacción 
con los HPAs se da mediante la timina del VBT, variar la cantidad de este monómero frente al VPS 
no solo implica un cambio en la composición del copolímero, también se modifican la interacción 
con el contaminante y la respuesta del sistema. 
En las siguientes Figuras 53, 54 y 55 se muestran las emisiones de fluorescencia de 
diferentes coatings. En los tres gráficos se observa nítidamente que la señal del PET aislado es 
poco significativa para longitudes de onda entre 400 y 480 nm. La señal del PET con extendido de 
copolímero VBT:VPS 1:4, 1:8 y 1:16, presenta un pico alrededor de los 408 nm cuya intensidad va 
aumentando debido al incremento de VPS en el polímero. Se observa también, en las tres gráficas, 
la señal típica de emisión del BaP. Cuando se examinan los espectros correspondiente a los 
copolímeros con el agregado de BaP, no se observa tanta exaltación en la fluorescencia nativa del 
BaP como la registrada con el copolímero VBT:VPS de relación 1:1. 
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Figura 53. Espectros de emisión de fluorescencia para diversos extendidos: Línea negra 
PET solo; línea roja 0,05 mL de una solución de BaP 1 mg/L; línea verde VBT:VPS 1:4 100 mg/mL; 
línea azul BaP (0,05 mL de una solución 1 mg/L) y VBT:VPS 1:4 (100 mg/mL). 
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Figura 54. Espectros de emisión de fluorescencia para diversos extendidos: Línea negra 
PET solo; línea roja 0,05 mL de una solución de BaP 1 mg/L; línea verde VBT:VPS 1:8 100 mg/mL; 
línea azul BaP (0,05 mL de una solución 1 mg/L) y VBT:VPS 1:8 (100 mg/mL). 
 
Figura 55. Espectros de emisión de fluorescencia para diversos extendidos: Línea negra 
PET solo; línea roja 0,05 mL de una solución de BaP 1 mg/L; línea verde VBT:VPS 1:16 100 mg/mL; 
línea azul BaP (0,05 mL de una solución 1 mg/L) y VBT:VPS 1:16 (100 mg/mL). 
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El análisis de los espectros de fluorescencia de todos los extendidos de copolímeros con 
BaP revela que a medida que aumenta la cantidad de VPS disminuye la señal de emisión del BaP. 
Lo que evidencia que la interacción entre los copolímeros y el BaP es VBT dependiente. 
Reforzando de esta manera la interacción Hp- encontrada entre el BaP y la timina. 
La Figura 56 presenta imágenes de SEM, todas con igual magnificación, de algunos de los 
extendidos cuyos espectros de fluorescencia se presentaron previamente (Figuras 53, 54 y 55). 
Para todos los extendidos donde sólo hay copolímero, independientemente de la relación de 
monómeros, se pueden observar cúmulos compactos amorfos (A, C, E y G). Para el caso donde se 
ha adicionado BaP al extendido de copolímero (B, D, F y H), se ve nítidamente como la estructura 
amorfa previa se desenrolla, dando lugar a un nuevo arreglo. Además, se observa que a medida 
que disminuye la cantidad de VBT en la red polimérica, la densidad de polímero desenrollado es 
menor. Esta tendencia aplica para los copolímeros de relación 1:1, 1:4 y 1:8 (B, D y F). El 
copolímero 1:16 (H) presenta un comportamiento diferente que podría atribuirse al aumento de 
VPS en el polímero y la posible existencia de otras interacciones. 
 
Figura 56. Imágenes SEM de diferentes sistemas extendidos sobre PET: A) VBT:VPS 1:1. B) 
VBT:VPS 1:1 más BaP. C) VBT:VPS 1:4. D) VBT:VPS 1:4 más BaP. E) VBT:VPS 1:8. F) VBT:VPS 1:8 más 
BaP. G) VBT:VPS 1:16. H) VBT:VPS 1:16 más BaP. Todas las imágenes son magnificaciones x200 y la 
barra blanca indica 100 µm. 
 
9.4.2 Cinética de foto-entrecruzamiento 
La Figura 57 muestra dos MEEF front-face correspondientes a un extendido de copolímero 
de VBT:VPS 1:1 sin irradiar (A) y después de 180 min de irradiación (B). A simple vista se observan 
pocas diferencias en la señal. La timina tiene un máximo de emisión de fluorescencia en 410 nm 
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cuando se la excita entre 290 y 340 nm [72], por lo tanto, es probable que la señal observada 
corresponda a las timinas de los copolímeros. A medida que el tiempo de irradiación aumenta los 
restos de timina se entrecruzan generando anillos de ciclobutano [6, 70]. Este efecto no se observa 
fácilmente en las matrices de la Figura 57, solo se ve una leve reducción en la intensidad de la 
señal sin cambios sustanciales en los espectros. Además, como ya mencionamos, una de las 
desventajas del PET es que tiene una fuerte fluorescencia en las regiones evaluadas, lo que indica 
que parte de la señal observada pertenece a la contribución de este soporte [73, 74]. En resumen, 
de acuerdo con estos resultados experimentales fue apropiado el uso de estrategias 
quimiométricas que ayudaron a resolver los sistemas y a determinar la cinética de reacción. 
 
Figura 57. MEEFs front-face en extendidos de copolímero VBT:VPS 1:1 para diferentes 
tiempos de irradiación: (A) 0 min y (B) 180 min. 
Primero se llevó a cabo un análisis quimiométrico de segundo orden con el fin de 
establecer la cinética que rige el proceso de curado. Para cada muestra, se generó una matriz 
aumentada D de tamaño 1480 (37 tiempos de irradiación, 40 longitudes de onda de excitación) × 
180 (longitudes de onda de emisión). Se aplicó la restricción de no negatividad para todas las vías 
instrumentales, durante la optimización, para encontrar soluciones con significado físico. Se 
estimó la cantidad de componentes (cinco para todas las muestras) mediante la descomposición 
en valores singulares y se utilizó este dato para construir las estimaciones iniciales [69].  
Considerando resultados preliminares, se postularon tres especies presentes en la 
reacción de curado (el VBT, un intermediario y el producto final), además de dos especies que 
Resultados y discusión    
 
Julieta Ledesma  97 
 
interfieren en la señal medida, pero que no son influenciadas por el tiempo de irradiación (el 
soporte sólido PET y el monómero VPS). Hay dos hechos que resaltan la identificación de los 
interferentes propuestos (PET y VPS): el primero, los perfiles de los espectros de excitación y 
emisión de fluorescencia del PET reportados en literatura coinciden con los arrojados por el 
modelo, y, el segundo, la cantidad de VPS presente en cada muestra es proporcional a la señal 
restante no generada por las otras especies (PET, VBT, intermediario y foto-producto). Además, la 
identificación del PET también está respaldada por el coeficiente de similitud calculado, según la 
referencia [69], entre los espectros experimentales y los espectros recuperados por el modelo 
siendo 0,93 y 0,92 para el espectro de excitación y emisión, respectivamente. La Figura 58 muestra 
las salidas del algoritmo para dos copolímeros uno con el mayor porcentaje de VBT y el otro con el 
porcentaje más pequeño. 
 
Figura 58. Salidas del modelo MCR-ALS de segundo orden. En la parte superior de la figura, 
están los modos aumentados (tiempo x excitación) de la cinética de reacción de curado para (A) 
VBT:VPS 1:1 y (C) VBT:VPS 1:32; y, en la parte inferior, los espectros de emisión de todos los 
componentes de la muestra para (B ) VBT:VPS 1:1 y (D) VBT:VPS 1:32 . 
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Los perfiles cinéticos correspondientes a las especies implicadas en la reacción de 
entrecruzamiento se caracterizaron a partir de los perfiles aumentados de tiempo x excitación (Fig. 
58). Se observa cómo el espectro de excitación del VBT disminuye al aumentar el tiempo de 
irradiación, mientras que el espectro de excitación del intermediario (IMD) aumenta. Para tiempos 
de irradiación más largos, se consume la especie intermedia y se observa un crecimiento en la 
señal del producto final (PRD). Con estos resultados y la Ecuación 7.3 (presentada en la sección 
7.2.2 de Teoría) fue posible identificar los perfiles cinéticos de las especies implicadas en la 
reacción de curado (Figura 59), los cuales concuerdan con los resultados reportados para 
copolímeros de VBT-VBA [6, 70]; esto sugiere que el proceso de entrecruzamiento es sólo VBT-
dependiente. Por otra parte, para cada composición de copolímero, la especie VPS permanece 
constante durante toda la reacción de entrecruzamiento y a medida que aumenta su 
concentración la resolución quimiométrica empeora (Fig. 59 (E)). Un factor importante que influyó 
en el bajo rendimiento del algoritmo, fue la superposición del espectro de PET con las señales más 
relevantes, esto hizo que la resolución cuantitativa se deteriore. 
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Figura 59. Perfiles cinéticos resueltos por el modelo MCR-ALS de segundo orden. 
Otro factor negativo del modelo fue que no pudo identificarse, sin lugar a duda, la 
concentración inicial de los reactivos. Este hecho representó una pérdida importante en la 
estrategia utilizada ya que los resultados no sirven para caracterizar muestras similares pero de 
origen incierto. Por consiguiente, no se calcularon las constantes cinéticas del proceso ya que no 
se pudo establecer con precisión qué especies de las propuestas estaban realmente involucradas 
en la reacción.  
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Si bien los espectros de emisión resueltos para las diferentes composiciones copoliméricas 
analizadas fueron similares, también se observó que existen diferencias que establecieron 
incertidumbres con las conclusiones alcanzadas (ver Figura 58 B y D). Los principales causantes de 
estas desventajas, que resultaron en una calibración de segundo orden deficiente para 
proporcionar respuestas adecuadas, fueron: la fuerte señal de PET, que representa alrededor del 
20% de la señal medida para VBT:VPS 1:1 mientras que para el VBT:VPS 1:32 alcanza el 50% (ver 
Figura 58 A y C); y la gran superposición de los espectros de excitación y emisión de fluorescencia 
de las especies. En la Tabla 8 se presentan las selectividades encontradas por el modelo MCR-ALS 
de segundo orden, en contraste con el de tercer orden (discutido a continuación). Todos los 
valores fueron calculados mediante la Ecuación 7.4 (presentada en la sección 7.2.2 de Teoría) y, 
claramente, son más pobres para el modelo de segundo orden que para el modelo de tercer 
orden. 
Tabla 8. Selectividad calculada acorde a la Ecuación 7.4 para ambos modelos. 
 
VBT Intermediario Producto PET VPS 
Segundo orden 
  
   
VBT:VPS 1:1 0,21 0,22 0,30 0,63 0,54 
VBT:VPS 1:4 0,17 0,24 0,24 0,67 0,41 
VBT:VPS 1:8 0,17 0,21 0,25 0,57 0,38 
VBT:VPS 1:16 0,15 0,23 0,23 0,53 0,63 
VBT:VPS 1:32 0,12 0,23 0,25 0,48 0,38 
Tercer orden 0,40 0,50 0,36 0,66 0,61 
  
El paso siguiente, a fin de mejorar los resultados obtenidos, fue implementar un modelo 
quimiométrico de orden superior. Para esto, se construyó una matriz D súper-aumentada que 
incluyó a todas las muestras; es decir, se anexaron todas las matrices de datos de tercer orden 
(MEEFs vectorizadas en tiempo de irradiación). Se tuvieron en cuenta las mismas restricciones de 
no negatividad durante la optimización para obtener constantes con sentido físico. El número de 
componentes (cinco) y los espectros iniciales se calcularon de manera similar al análisis de 
segundo orden. Después de la descomposición de la matriz D, de acuerdo a la Ecuación 7.2 (de la 
sección 7.2.2 de Teoría), se utilizó la información contenida en la matriz C para realizar la gráfica 
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pseudo-univariada; esto se logró graficando los scores de la concentración de los analitos en 
función de las concentraciones nominales de los analitos (Ecuación 7.3). 
La Figura 60 muestra los perfiles resueltos por el modelo MCR-ALS de tercer orden para el 
conjunto de muestras. La Figura 60 (A) presenta los perfiles cinéticos de tiempo de irradiación 
aumentados y la Figura 60 (B) los perfiles de las MEEFs vectorizadas para cada especie, mientras 
que la Figura 60 (C) muestra los perfiles de emisión y de excitación de todos los componentes en 
todas las muestras obtenidos a través de la reconfiguración de la matriz ST (Ecuación 7.2). Este re-
armado se logró creando una matriz de datos adecuada, sometida a una descomposición de los 
valores singulares, y tomando los primeros autovectores izquierdo y derecho como las 
estimaciones de los perfiles de los componentes verdaderos en ambos casos (excitación y 
emisión). Este proceso fue esencial para determinar si la información obtenida por el algoritmo 
concuerda con los datos experimentales. Comparando los espectros obtenidos 
experimentalmente para PET y VPS (Fig. 60 D) con los reportados en bibliografía [73-75] se 
observó una buena concordancia. La correlación, entre los espectros modelados y los 
experimentales, se evaluó en términos del coeficiente de similitud calculado según la referencia 
[69], obteniendo valores de 0,953 y 0,949 para espectros de excitación y emisión de PET, y 0,998 y 
0,979 para espectros emisión y excitación de VPS. En cuanto a las características espectrales de los 
perfiles de excitación y de emisión asignados al VBT (línea azul en la Figura 60 C) se encontró un 
máximo de emisión a 400 nm (λexc= 295 nm) comparable con la fluorescencia de la timina 
reportada en bibliografía [72].  
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Figura 60. Perfiles obtenidos por MCR-ALS de tercer orden. (A) Perfil del tiempo de 
irradiación aumentado para cada especie, las líneas punteadas verticales indican el final de cada 
sub-perfil. (B) Perfiles vectorizados de las MEEFs para cada especie. (C) Perfiles de excitación y 
emisión de fluorescencia para cada especie. (D) Espectros experimentales de excitación y emisión 
del PET (λexc= 320 nm, λems= 380 nm) y de una solución de VPS 10% m/m (λexc= 295 nm, λems= 
450 nm). 
Los perfiles espectrales reconfigurados obtenidos para las cinco especies involucradas en 
el proceso resultaron similares a los espectros resueltos en el análisis de segundo orden. Sin 
embargo, en la calibración de tercer orden los espectros vectorizados son significativamente 
menos ambiguos que los del enfoque previo, dado que cada especie tiene un solo par de 
espectros de excitación-emisión independientemente de la composición del copolímero. Además, 
los perfiles reconfigurados para las especies involucradas en la reacción concuerdan con los 
informados anteriormente en literatura para polímeros similares [6, 70], permitiéndonos inferir, 
sin lugar a duda,  sobre las especies implicadas en el proceso de curado, Figura 61. 
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Figura 61. Estructuras propuestas para las especies involucradas en el proceso de curado 
de polímeros con VBT. 
La Figura 60 (A) muestra la cinética de la reacción de curado en función del tiempo de 
irradiación y de la relación de VBT en cada copolímero. En su mayoría las curvas cinéticas 
coinciden con los reportados en literatura para copolímeros similares [6, 70]. Además, muestran 
una mejora sustancial en comparación con las curvas obtenidas con el análisis de segundo orden 
(Figura 59). 
Bortolato y sus compañeros [6, 70], realizaron una caracterización de la evolución del 
proceso de foto-entrecruzamiento mediante el uso herramientas quimiométricas y propusieron el 
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El término −𝑘1 𝑦
2
𝑉𝐵𝑇
  de la primer ecuación corresponde a la velocidad de desaparición 
del copolímero VBT-dependiente sin entrecruzar y 𝑘2 𝑦𝐼𝑀𝐷  es la velocidad de aparición de la 
espacie intermediaria. En la segunda ecuación el término 𝑘1 𝑦
2
𝑉𝐵𝑇
 es la velocidad de aparición del 
copolímero VBT-dependiente sin entrecruzar, −𝑘2 𝑦𝐼𝑀𝐷  es la velocidad de desaparición del 
intermediario y −𝑘3 𝑦𝑃𝑅𝐷 es la velocidad de desaparición del fotoproducto. Finalmente, en la 
última ecuación el término 𝑘3 𝑦𝐼𝑀𝐷  es la velocidad de aparición del producto. k1, k2 y k3 son las 
constantes de velocidad de la reacción.  𝑦𝑉𝐵𝑇 ,  𝑦𝐼𝑀𝐷   y 𝑦𝑃𝑅𝐷  son las concentraciones de cada 
especie que interviene en la reacción en función de tiempo. 
Resolviendo numéricamente las ecuaciones diferenciales ordinarias de las velocidades de 
reacción y usando los valores de concentraciones experimentales, junto con un grupo de 
constantes de velocidad de prueba como entradas (inputs), se obtuvieron las evoluciones cinéticas 
[115]. Utilizando el mismo esquema cinético y comparando las evoluciones cinéticas con los datos 
experimentales para todos los copolímeros de VBT-VPS, se encontraron las siguientes constantes 
de velocidad: k1= 1250 M-1s-1, k2= 2 M-1s-1y k3= 4 M-1s-1. Las relaciones entre las constantes 
concuerdan con los valores cinéticos reportados anteriormente para copolímeros de VBT-VBA, lo 
que refuerza la hipótesis de que el mecanismo cinético es VBT-dependiente [6]. Finalmente, con 
los espectros predichos por el algoritmo y las cinéticas de los cinco copolímeros (presentadas en la 
Figura 60), se construyó un modelo de regresión teniendo en cuenta el contenido de VBT en el 
sistema de reacción: VBT:VPS 1:1 (50% m/m VBT ), VBT:VPS 1:4 (20% m/m VBT), VBT:VPS 1:8 (11% 
m/m VBT), VBT:VPS 1:16 (6% m/m VBT), y VBT:VPS 1:32 (3% m/m VBT). En la Figura 62 se 
muestran los resultados de estas regresiones. Se observa una buena correlación entre los scores 
de MCR-ALS y la concentración nominal de VBT para las tres especies significativas (VBT, IMD y 
PRD), lo que indica una muy buena resolución quimiométrica, independientemente de las dos 
especies interferentes (VPS y PET). Los resultados permiten sostener que la reacción de curado es 
VBT-dependiente y de segundo orden con respecto a la timina. 
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Figura 62. Curvas de regresión para las tres especies principales según el enfoque 
quimiométrico de tercer orden. En todos los casos, se correlacionan los scores de MCR con las 
concentraciones nominales de VBT en las diferentes muestras, además se exponen los coeficientes 
r2 para cada caso. A) VBT, B) IMD, y C) PRD. 
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Como conclusión principal, respondiendo al objetivo general de la tesis, podemos afirmar 
que se contribuyó con creces al desarrollo de tecnologías alternativas, para la detección de 
contaminantes orgánicos en agua, mediante metodologías de trabajo que se ajustan 
adecuadamente al paradigma de la Química Verde.  
Al analizar la interacción entre diferentes tipos de copolímeros de VBT-VPS y el BaP, se 
observó que el copolímero influye en la fluorescencia nativa del contaminante, disminuyendo la 
exaltación de fluorescencia a medida que disminuye el porcentaje VBT en el copolímero. La causa 
de la reducción observada se debe a la menor proporción de residuos de timina en la red de 
polímero. A partir de dos métodos analíticos (espectroscopia de fluorescencia y microscopía 
electrónica de barrido) se corroboró la existencia de una interacción no covalente entre 
copolímeros de VBT-VPS y el BaP. El estudio teórico realizado permitió racionalizar la interacción 
no covalente existente entre ambos compuestos, encontrando una interacción del tipo Hp-π entre 
un átomo de hidrógeno de un resto de timina (que forma parte del copolímero) y el anillo 
aromático menos impedido estéricamente del BaP. Adicionalmente, el estudio de la interacción no 
covalente se realizó en una serie de disolventes apróticos, siendo DMSO el solvente que produjo el 
mayor aumento de fluorescencia. Se dio una explicación plausible del fenómeno. Y los resultados 
teóricos obtenidos para la interacción en los diversos solventes se correlacionaron 
satisfactoriamente con la evidencia experimental hallada. 
Se desarrolló un nuevo método analítico que combina espectroscopia de fluorescencia 
sensibilizada y análisis multivariado. En el cual, el copolímero VBT:VPS 1:1 mejoró la señal de 
fluorescencia de BaP y Pir haciendo posible cuantificarlos de manera confiable a niveles menores 
que los requeridos. La selectividad analítica se logró utilizando un algoritmo para procesar datos 
de segundo orden de espectros de excitación y emisión de fluorescencia. El rendimiento del 
método desarrollado se probó contra el de referencia y al compararlos resultó que el método 
desarrollado en la tesis se enmarca mejor en los lineamientos de la Química Verde. 
Se logró sintetizar el copolimero en bloque VBT-b-VPS y caracterizarlo. A partir de este tipo 
de copolímero, se formaron soluciones micelares a las cuales se les determinó el diámetro 
promedio y se estimó la concentración micelar crítica mediante dos métodos diferentes. Las 
pruebas realizadas (analizando la estabilidad de soluciones acuosas de Pir) indicarían una posible 
encapsulación de este contaminante en las micelas. Estos estudios preliminares avizoran el 
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potencial desarrollo de micelas basadas en VBT-VPS para su uso como agentes encapsulantes de 
contaminantes en aguas de consumo. 
Finalmente, al trasladar el sistema en estudio a un soporte sólido, se obtuvieron 
resultados similares a los obtenidos en solución, con una notable exaltación de la fluorescencia de 
BaP debido a la interacción no covalente con la timina del VBT, exaltación que disminuye al 
aumentar la proporción de monómero de VPS en el copolímero. Además, se utilizaron dos 
enfoques analíticos que combinan espectroscopía de fluorescencia en fase sólida con 
herramientas quimiométricas, para proporcionar información precisa sobre la inmovilización foto-
inducida de copolímeros de VBT-VPS, junto con la cinética de todas las especies involucradas. Se 
encontró que este proceso involucra tres especies timina dependientes, junto con otras dos 
especies (VPS y soporte sólido) que forman parte de la señal medida pero que no están 
influenciadas por el tiempo de irradiación. Al calcular la contribución de cada especie a la señal 
total en cada tiempo de irradiación, se pudieron estimar las constantes cinéticas del proceso en 
función del contenido de VBT. Caracterizar adecuadamente el comportamiento cinético del 
copolímero en soporte sólido es un paso importante para el desarrollo racional de sensores 
portables de HPAs en aguas de consumo. Nuevamente, estos enfoques utilizados cumplen con los 
requisitos del paradigma de la Química Verde. 
En resumen, los resultados obtenidos muestran que es factible el uso de copolímeros 
bioinspirados de VBT-VPS para el desarrollo de nuevas tecnologías sustentables (como sensores 
químicos) capaces de determinar con alta selectividad y sensibilidad contaminantes orgánicos en 
muestras de agua.  
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11- INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
11.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS POLÍMEROS SINTETIZADOS 
RMN 1H 
Los espectros de RMN 1H de los monómeros de partida, VBT y VPS se muestran en las 
Figuras 63 y 64 respectivamente. 
 
Figura 63. Espectro de RMN 1H de VBT en DMSO. 
 
Figura 64. Espectro de RMN 1H de VPS en DMSO. 
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En la Figura 65 se presenta el espectro del copolímero VBT:VPS de relación 1:1. Como se 
observa es un espectro típico de un polímero donde no hay señales limpias correspondientes a 
cada protón diferente de cada molécula, como el obtenido para los monómeros VBT y VPS, sino 
que presenta bandas anchas resultantes de todas las señales de protones semejantes agrupadas 
en una misma región.  La ausencia de señal entre 5 y 6 ppm correspondiente a los protones del 
vinilo perteneciente a los monómeros confirmó que la polimerización fue completa. 
 
Figura 65. Espectro de RMN 1H de VBT:VPS 1:1 en DMSO. 
Se hicieron espectros RMN 1H de copolímeros en las otras proporciones 1:4, 1:8 y 1:16. En 
la Figura 66, se comparan los espectros de los copolímeros VBT:VPS 1:1 en la parte superior (de 
color rojo), y VBT:VPS 1:4 en la parte inferior (de color azul). Como se observa las señales se 
mantienen en los mismos valores de desplazamientos y las diferencias radican en la intensidad de 
las mismas (señalado con rectángulos verdes). En la Figura 67, se presentan los espectros de los 
copolímeros VBT:VPS 1:8 y 1:16. 
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Figura 66. Espectros de RMN 1H de VBT:VPS 1:1 (en rojo) y VBT:VPS 1:4 (en azul) en DMSO. 
 










 Información Adicional   
 
Julieta Ledesma  113 
 
SEC 
En la Tabla 9 se reportan los PM (Mn y Mw) y el índice de polidispersidad (D  = Mw/Mn) 
determinados por SEC de los copolímeros sintetizados. 
Tabla 9. PM determinados por SEC. 
Copolímero Mn (kDa) Mw (kDa) Da 
VBT:VPS 1:1 14,9 84,0 5,64 
VBT:VPS 1:4 17,5 107,1 6,12 
VBT:VPS 1:8 34,8 139,8 4,02 
VBT:VPS 1:16 38,6 181,0 4,69 
 
LECO 
La composición de los copolímeros fue verificada determinando la cantidad total de 
nitrógeno y carbono mediante un analizador elemental por combustión, los resultados se 
presentan en la Tabla 10. 
Tabla 10. Análisis elemental por LECO. 
Copolímero Relación de % C/N teórica Relación de % C/N experimental 
VBT:VPS 1:1 9,42 9,32 
VBT:VPS 1:4 19,69 15,97 
VBT:VPS 1:8 33,46 33,40 
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